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ANGEBOT 

AUFTRAGGEBER: Stadt Wien – Wiener Krankenanstaltenverbund 

 Allgemeines Krankenhaus Wien - Medizinischer Universitätscam-

pus, A-1090 Wien, Währinger Gürtel 18 – 20 

 

VERGEBENDE STELLE:  

   

  

 VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungs-

ges.m.b.H., A-1090 Wien, Spitalgasse 23 

 (im Folgenden auch kurz als „VAMED-KMB“ bezeichnet) 

 

BEGLEITENDER VERGABERECHTLICHER SACHVERSTÄNDIGER: 

 SHMP Schwartz Huber-Medek Pallitsch Rechtsanwälte OG 

 Hohenstaufengasse 7, 2. Stock 

 1010 Wien 

 

LEISTUNGSGEGENSTAND: Rahmenvereinbarung gemäß § 25 Abs 7 BVergG 2006 betreffend 

die Lieferung, Montage, Einschulung und Inbetriebnahme von bis 

zu 8 (acht) Stk stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze, sowie 

von bis zu 4 (vier) Stk stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze 

mit Traumabügel für das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien 

– Medizinischer Universitätscampus 

  

VERFAHRENSART: Offenes Verfahren im Oberschwellenbereich (§ 25 Abs 2 iVm § 27 

BVergG 2006) 

 

ERFÜLLGUNGSORT: Wien, Österreich 

 

LEISTUNGSBEGINN: spätestens 10 (zehn) Wochen nach offiziellem Bestelleingang 

 

ENDE ANGEBOTSFRIST: Donnerstag, 21.12.2017, 13:00 Uhr (einlangend) 

 

ABGABEORT: VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungs-

ges.m.b.H. 

 Team Wettbewerb 

 A-1090 Wien, Spitalgasse 23 / 2. Stock 

  

ANGEBOTSÖFFNUNG: Die Angebotsöffnung findet im Anschluss an den Ablauf der An-

gebotsfrist am Abgabeort statt. Eine Teilnahme der Bieter ist zu-

lässig (§ 118 Abs 1 BVergG 2006). 
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FIRMA UND ADRESSE DES BIETERS: 

(bei Bieter- u. Arbeitsgemeinschaften alle Mitglieder): 

 

 

 

 

FEDERFÜHRENDES MITGLIED 

(nur bei Bietergemeinschaften) 

 

 

 

 

ANSPRECHPERSON DES BIETERS / FEDERFÜHRERS 

Name:   

Telefon:   

Fax:   

E-Mail:   

Die grau hinterlegten Felder sind vom Bieter / der Bietergemeinschaft auszufüllen! 
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I. Ich (wir) erkläre(n), dass meinem (unserem) Angebot die nachstehenden Bestim-

mungen zugrunde liegen: 

 die gegenständlichen Ausschreibungsunterlagen samt Beilage und 

 die unter Pkt II. genannten und beigeschlossenen Unterlagen. 

 

II. Hiermit erkläre(n) ich (wir), dass sich mein (unser) Angebot auf folgende/s Los/e er-

streckt: 

 

Angebotene Lose ja nein 

Los 1   

Los 2   

 

III. Nachstehende Unterlagen bilden einen integrierenden Bestandteil meines (unseres) 

Angebots: 

 

Beigeschlossene Unterlagen ja nein Seitenanzahl 

Begleitschreiben zum Angebot    

Erklärung der Bietergemeinschaft (Formblatt 1)    

Angaben zu den beteiligten Unternehmen (Formblatt 2)    

Erklärung(en) zur Zuverlässigkeit (Formblatt 3)    

Patronatserklärung (Formblatt 4)    

Angaben zur finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfä-

higkeit (Formblatt 5) 
   

Referenzprojekte (Formblatt 6)    

Subunternehmererklärung(en) / verbindliche Zusagen des 

(der) Subunternehmer(s) (Formblatt 7) 
   

Eigenerklärung (Formblatt 8) oder Einheitliche Europäi-

sche Eigenerklärung  
   

ANKÖ-Führungsbestätigung    

Nachweis der Gewerbeberechtigung    

Ausgefüllte Krankenhaushygiene-Checkliste (Anlage C)    

Preiskalkulation Zubehör-, Software- und Ersatzteilliste    

Preiskalkulation Demontage/Entsorgung Altgeräte Los 1 

(Anlage E) 
   

Preiskalkulation Demontage/Entsorgung Altgeräte Los 2 

(Anlage F) 
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Sonstige beigeschlossene Unterlagen: 

 

 

 

 

 

   

Die grau hinterlegten Felder sind vom Bieter / der Bietergemeinschaft auszufüllen! 

 

Sollten die vorgenannten Unterlagen nicht abgegeben bzw ausgefüllt oder nach Auf-

forderung im Zuge der Prüfung der Angebote nicht innerhalb von 5 (fünf) Werktagen 

nachgereicht werden, führt dies zum Ausscheiden. 

 

III. Ich (wir) erkläre(n), 

 

a. dass gegen mich (uns) bzw dass gegen physische Personen, die in der Ge-

schäftsführung tätig sind, keine rechtskräftige Verurteilung ergangen ist, die ei-

nen der in § 68 Abs 1 Z 1 BVergG 2006 genannten Tatbestände betrifft; 

 

b. dass gegen mich (uns) bzw dass gegen das Unternehmen kein Konkurs- bzw 

Insolvenzverfahren, kein gerichtliches Ausgleichsverfahren, kein Vergleichsver-

fahren oder kein Zwangsausgleich eingeleitet wurde oder die Eröffnung eines 

Konkursverfahrens auch nicht mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen 

wurde; 

 

c. dass sich mein (unser) Unternehmen nicht in Liquidation befindet oder seine 

gewerbliche Tätigkeit eingestellt hat; 

 

d. dass gegen mich (uns) bzw gegen physische Personen, die in der Geschäfts-

führung tätig sind, kein Urteil wegen eines Deliktes ergangen ist, das die beruf-

liche Zuverlässigkeit in Frage stellt; 

 

e. dass ich (wir) bzw physische Personen, die in der Geschäftsführung tätig sind, 

im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit keine schwere Verfehlung, insb ge-

gen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial- und Umweltrechts, begangen habe(n); 

 

f. dass ich (wir) bzw dass das Unternehmen die Verpflichtung zur Zahlung der 

Sozialversicherungsbeiträge oder der Steuern und Abgaben in Österreich bzw 

im Heimatstaat erfüllt habe(n) bzw hat; 

 

g. dass ich (wir) bzw dass das Unternehmen befugt, finanziell, technisch und wirt-

schaftlich leistungsfähig und zuverlässig im Sinne der Ausschreibungsunterla-

gen und des BVergG 2006 bin (sind) bzw ist und mich (uns) bei der Erteilung 

von Auskünften betreffend die Eignung keiner falschen Erklärungen schuldig 

gemacht habe(n); 
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h. dass ich (wir) die Bedingungen der Bekanntmachung und der Ausschreibungs-

unterlagen in allen ihren Teilen durch unsere Unterschrift vorbehaltslos als 

maßgeblichen Vertragsbestandteil rechtsverbindlich anerkenne(n); 

 

i. dass ich (wir) in der Lage bin (sind), die in den Ausschreibungsunterlagen be-

schriebenen Arbeiten und Leistungen einwandfrei durchzuführen bzw zu er-

bringen; 

 

j. dass ich (wir) im Rahmen der Auftragsausführung sämtliche in Österreich gel-

tenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften einhalten werden; 

 

k. dass vom Auftraggeber bzw der vergebenden Stelle eine Auskunft aus der 

zentralen Verwaltungsstrafevidenz des Bundesministers für Finanzen gemäß 

§ 28b AuslBG als auch eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz der 

Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und Sozialdumping 

Bekämpfung (Kompetenzzentrum LSDB) gemäß AVRAG bzw LSD-BG, zwecks 

Überprüfung eingeholt werden darf, ob gegen mir/uns eine relevante rechts-

kräftige Entscheidung gemäß AVRAG bzw LSD-BG  zuzurechnen ist. 

 

Ich (wir) bin (sind) mir (uns) bewusst, dass eine in erheblichem Maß falsche Erklä-

rung im Angebot meinen (unseren) Ausschluss aus dem Vergabeverfahren zur Folge 

haben kann. 

 

Eine Eigenerklärung iSd § 70 Abs 2 BVergG 2006 kann entweder mittels des Form-

blatts 8 oder des Einheitlich Europäischen Formblatts abgegeben werden. 

 

Im Fall einer Eigenerklärung iSd § 70 Abs 2 BVergG 2006 verpflichte(n) ich (wir) 

mich (uns), sämtliche Eignungsnachweise binnen 5 (fünf) Werktagen nach schriftli-

cher Aufforderung durch die vergebende Stelle vorzulegen. Ebenso verpflichte(n) ich 

(wir) mich (uns), allfällige fehlende Nachweise bzw technische Unterlagen und Auf-

klärungen binnen 5 (fünf) Werktagen nach schriftlicher Aufforderung durch die verge-

bende Stelle vorzulegen bzw zu erteilen. 

 

Ich (wir) erkläre(n), dass sämtliche in meinem (unserem) Angebot samt beigeschlos-

senen bzw allenfalls auch über Nachfrage nachgereichten Unterlagen angegebenen 

technischen Werte und Parameter richtig sind und im Falle einer Beauftragung als 

einzuhaltende Werte und Parameter garantiert werden. 
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Datum und rechtsgültige Unterschrift des Bieters / aller Mitglieder der Bietergemeinschaft  

unter Angabe des Namens in Blockbuchstaben und des Vertretungsverhältnisses des/der Unterfertigenden  

(zB Geschäftsführer, Prokuristen, Vollmacht etc.) 

 

  



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 8/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

1. ALLGEMEINES ........................................................................................................... 13 
1.1. Auftraggeber ........................................................................................................ 13 
1.2. Vergebende Stelle ............................................................................................... 13 
1.3. Begleitender vergaberechtlicher Berater .............................................................. 13 
1.4. Vergabekontrolle ................................................................................................. 13 
1.5. Vertraulichkeit und Urheberrecht ......................................................................... 14 

2. LEISTUNGSGEGENSTAND ....................................................................................... 15 
2.1. Allgemeines ......................................................................................................... 15 
2.2. Definitiver Leistungsgegenstand Los 1 ................................................................ 16 
2.3. Definitiver Leistungsgegenstand Los 2 ................................................................ 16 
2.4. Anwenderschulung .............................................................................................. 17 
2.5. Preiskalkulation Zubehör-, Software-, und Ersatzteilliste ..................................... 17 
2.6. Vorgaben der Univ. Klinik für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle ......... 17 
2.7. Optionaler Leistungsgegenstand Los 1 ................................................................ 18 

 Option 1 – Universelles motorisiertes 3D-Deckenstativ ................................ 18 2.7.1.
 Option 2 – Rasteraufnahmetisch .................................................................. 18 2.7.2.
 Option 3 – Rasterwandstativ ........................................................................ 18 2.7.3.
 Option 4 – Fest eingebauter Detektor im Rasteraufnahmetisch ................... 18 2.7.4.
 Option 5 – Wireless Detektor groß zur Verwendung auch im 2.7.5.

Rasteraufnahmetisch .................................................................................................. 18 
 Option 6 - Wireless Detektor klein ................................................................ 19 2.7.6.
 Option 7 – Fixer Detektor im Rasterwandstativ ............................................ 19 2.7.7.
 Option 8 - Technikerschulung ...................................................................... 19 2.7.8.
 Option 9 - Instandhaltung ............................................................................. 19 2.7.9.

2.8. Optionaler Leistungsgegenstand Los 2 ................................................................ 19 
 Option 1 - Technikerschulung ...................................................................... 19 2.8.1.
 Option 2 - Instandhaltung ............................................................................. 19 2.8.2.

3. VERGABERECHTLICHER RAHMEN ......................................................................... 20 
3.1. Anwendbare Rechtsvorschriften .......................................................................... 20 
3.2. Auftragsart und Bezeichnung des Auftrags .......................................................... 20 
3.3. Art des Vergabeverfahrens .................................................................................. 20 
3.4. Bietergemeinschaften .......................................................................................... 20 
3.5. Subunternehmer .................................................................................................. 21 
3.6. Teilangebote und Teilvergabe ............................................................................. 22 
3.7. Kopplungsangebote und Paketabschläge ............................................................ 22 
3.8. Alternativ- und Abänderungsangebote ................................................................. 23 
3.9. Vergütungen ........................................................................................................ 23 
3.10. Anfragen und Bekanntgaben ............................................................................... 23 
3.11. Berichtigungen/Unklarheiten ................................................................................ 23 
3.12. Rechenfehlerregelung ......................................................................................... 24 
3.13. Rügepflicht und Schadenersatz ........................................................................... 24 
3.14. Widerrufsvorbehalt .............................................................................................. 24 

4. ANGEBOTSBEDINGUNGEN ...................................................................................... 25 
4.1. Angebotsfrist ....................................................................................................... 25 
4.2. Sprache ............................................................................................................... 26 
4.3. Eignung ............................................................................................................... 26 

 Allgemeines ................................................................................................. 26 4.3.1.
 Nachweiserfordernisse................................................................................. 27 4.3.2.
 Befugnis ....................................................................................................... 27 4.3.3.
 Zuverlässigkeit ............................................................................................. 28 4.3.4.



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 9/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

 Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ........................................ 29 4.3.5.
 Technische Leistungsfähigkeit ..................................................................... 30 4.3.6.

5. BESONDERE VERTRAGSBESTIMMUNGEN ............................................................ 31 
5.1. Vertragsbestandteile ............................................................................................ 31 
5.2. Laufzeit der Rahmenvereinbarung ....................................................................... 31 
5.3. Leistungsumfang und Einzelabruf ........................................................................ 32 
5.4. Pflichten des Auftragnehmers Los 1 .................................................................... 32 

 Lieferung stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze inkl. Optionen 1-7 ..... 32 5.4.1.
 Garantie und Gewährleistung....................................................................... 33 5.4.2.
 Anwenderschulung ...................................................................................... 33 5.4.3.
 Zubehör, Software und Ersatzteile ............................................................... 33 5.4.4.
 Vorgaben der Univ. Klinik f. Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle ... 33 5.4.5.
 Option 8 - Technikerschulung ...................................................................... 34 5.4.6.
 Option 9 - Instandhaltung ............................................................................. 35 5.4.7.

5.5. Pflichten des Auftragnehmers Los 2 .................................................................... 36 
 Lieferung stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze .................................. 36 5.5.1.
 Garantie und Gewährleistung....................................................................... 36 5.5.2.
 Anwenderschulung ...................................................................................... 36 5.5.3.
 Zubehör, Software und Ersatzteile ............................................................... 36 5.5.4.
 Vorgaben der Univ. Klinik f. Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle ... 37 5.5.5.
 Option 1 - Technikerschulung ...................................................................... 37 5.5.6.
 Option 2 - Instandhaltung ............................................................................. 38 5.5.7.

5.6. Vertragsstrafen (Pönalen) .................................................................................... 39 
5.7. Leistungserbringung im Fall von Streitigkeiten ..................................................... 39 
5.8. Kompensation...................................................................................................... 40 
5.9. Anwendbares Recht ............................................................................................ 40 
5.10. Gerichtsstand ...................................................................................................... 40 
5.11. Schriftformerfordernis .......................................................................................... 40 
5.12. Salvatorische Klausel .......................................................................................... 40 
5.13. Vertragserweiterung ............................................................................................ 41 
5.14. Aufgaben und Pflichten des auftragnehmerseitigen Projektleiters/-planers .......... 41 

 Selbstständig wahrzunehmende Aufgaben des Projektleiters bzw. weiterer 5.14.1.
fachkundiger Personen/Planer etc. des Auftragnehmers ............................................. 41 

 Planungsunterlagen MT-Anlagen samt Zusatzkomponenten ....................... 42 5.14.2.
6. VERFAHRENSABLAUF .............................................................................................. 44 

6.1. Vorprüfung ........................................................................................................... 44 
6.2. Bestbieterermittlung ............................................................................................. 44 
6.3. Zuschlagskriterien und deren Gewichtung Los 1 ................................................. 45 

 Gewichtung .................................................................................................. 45 6.3.1.
 Zuschlagskriterium „Preis stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz inkl. 6.3.2.

Zubehör“ 45 
 Zuschlagskriterium „Technische Qualität“ .................................................... 46 6.3.3.
 Zuschlagskriterium „Preis Option 8 - Technikerschulung“ ............................ 46 6.3.4.
 Zuschlagskriterium „Preis Option 9 - Instandhaltung“ ................................... 46 6.3.5.
 Ergebnis ...................................................................................................... 47 6.3.6.

6.4. Qualitätssubkriterien und deren Gewichtung Los 1 .............................................. 47 
 Allgemeines ................................................................................................. 47 6.4.1.
 Max. Stativ-Längsbewegung des 3D-Deckenstativs ..................................... 47 6.4.2.
 Max. Stativ-Querbewegung des 3D-Deckenstativs ...................................... 48 6.4.3.
 Horizontale Nachlaufsteuerung .................................................................... 48 6.4.4.
 Niedrigste Tischhöhe ................................................................................... 48 6.4.5.
 Patientenabdeckung .................................................................................... 49 6.4.6.
 Höchstmögliche Gewichtsbelastung des Tisches ......................................... 49 6.4.7.



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 10/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

 Zusätzliches Tisch-Bedienmodul .................................................................. 50 6.4.8.
 Geringste Höhe des Rasterwandstativs (Zentralstrahl über Fußboden) ....... 50 6.4.9.

6.5. Zuschlagskriterien und deren Gewichtung Los 2 ................................................. 51 
 Gewichtung .................................................................................................. 51 6.5.1.
 Zuschlagskriterium „Preis stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz inkl. 6.5.2.

Zubehör“ 51 
 Zuschlagskriterium „Technische Qualität“ .................................................... 51 6.5.3.
 Zuschlagskriterium „Preis Option 1 - Technikerschulung“ ............................ 52 6.5.4.
 Zuschlagskriterium „Preis Option 2 - Instandhaltung“ ................................... 52 6.5.5.
 Ergebnis ...................................................................................................... 53 6.5.6.

6.6. Qualitätssubkriterien und deren Gewichtung Los 2 .............................................. 53 
 Allgemeines ................................................................................................. 53 6.6.1.
 Max. Stativ-Längsbewegung des 3D-Deckenstativs ..................................... 53 6.6.2.
 Max. Stativ-Querbewegung des 3D-Deckenstativs ...................................... 54 6.6.3.
 Mischfokusbetrieb ........................................................................................ 54 6.6.4.
 Pixelgröße großer Wireless Detektor ........................................................... 54 6.6.5.
 Pixelgröße kleiner Wireless Detektor ........................................................... 55 6.6.6.

6.7. Vorbehalt der Überprüfung .................................................................................. 55 
6.8. Mitteilung der Zuschlagsentscheidung ................................................................. 55 
6.9. Zuschlag .............................................................................................................. 55 

7. ANFORDERUNGEN AN DEN LEISTUNGSGEGENSTAND ....................................... 56 
7.1. Mindestanforderungen Los 1 - Stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz ........ 56 

 Mindestanforderungen Los 1 - Manuell verstellbares 3D-Deckenstativ ........ 56 7.1.1.
 Mindestanforderungen Los 1 – Röntgengenerator ....................................... 57 7.1.2.
 Mindestanforderungen Los 1 – Röntgenstrahler .......................................... 58 7.1.3.
 Mindestanforderungen Los 1 – Tiefenblende ............................................... 58 7.1.4.
 Mindestanforderungen Los 1 – Dosis/Bildoptimierung ................................. 59 7.1.5.
 Mindestanforderungen Los 1 – Sonstiges .................................................... 60 7.1.6.
 Mindestanforderungen Los 1 – Bildbetrachtung ........................................... 60 7.1.7.
 Mindestanforderungen Los 1 – Systemschnittstellen ................................... 61 7.1.8.
 Mindestanforderungen Los 1 – Zubehör ...................................................... 62 7.1.9.

 Mindestanforderungen Los 1 – Instandhaltung ............................................ 62 7.1.10.
 Mindestanforderungen Los 1 Option 1 – Universelles motorisiertes 3D-7.1.11.

Deckenstativ anstelle des geforderten manuell verstellbaren 3D-Deckenstativs .......... 63 
 Mindestanforderungen Los 1 Option 2 – Rasteraufnahmetisch .................... 64 7.1.12.
 Mindestanforderungen Los 1 Option 3 – Rasterwandstativ .......................... 66 7.1.13.
 Mindestanforderungen Los 1 Option 4 – Fest eingebauter Detektor im Tisch7.1.14.

 67 
 Mindestanforderungen Los 1 Option 5 – Wireless Detektor groß zur 7.1.15.

Verwendung auch im Rasteraufnahmetisch ................................................................ 68 
 Mindestanforderungen Los 1 Option 6 – Wireless Detektor klein ................. 70 7.1.16.
 Mindestanforderungen Los 1 Option 7 – Fest eingebauter Detektor im 7.1.17.

Rasterwandstativ ......................................................................................................... 71 
7.2. Technische Abfragen Los 1 – Definitiver Leistungsgegenstand ........................... 72 

 Stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz ................................................ 72 7.2.1.
 Manuell verstellbares 3D-Deckenstativ ........................................................ 72 7.2.2.

7.2.2.1. Bediendisplay .............................................................................................. 73 
 Röntgengenerator ........................................................................................ 73 7.2.3.
 Röntgenstrahler ........................................................................................... 74 7.2.4.
 Tiefenblende ................................................................................................ 74 7.2.5.
 Workstation .................................................................................................. 74 7.2.6.
 Monitor ......................................................................................................... 75 7.2.7.
 Software ...................................................................................................... 75 7.2.8.



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 11/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

7.3. Technische Abfragen Los 1 – Optionaler Leistungsgegenstand .......................... 76 
 Option 1 – Universelles motorisiertes 3D-Deckenstativ anstelle des 7.3.1.

geforderten manuell verstellbaren 3D-Deckenstativs ................................................... 76 
 Option 2 – Rasteraufnahmetisch .................................................................. 77 7.3.2.
 Option 3 – Rasterwandstativ ........................................................................ 78 7.3.3.
 Option 4 – Fest eingebauter Detektor im Tisch ............................................ 78 7.3.4.
 Option 5 –Wirless Detektor groß zur Verwendung auch im 7.3.5.

Rasteraufnahmetisch .................................................................................................. 79 
 Option 6 – Wirless Detektor klein ................................................................. 79 7.3.6.
 Option 7 – Fest eingebauter Detektor im Rasterwandgerät .......................... 80 7.3.7.

7.4. Mindestanforderungen Los 2 - Stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz mit 
Traumabügel ................................................................................................................... 81 

 Mindestanforderungen Los 2 - Manuell verstellbares 3D-Deckenstativ ........ 81 7.4.1.
 Mindestanforderungen Los 2 – Röntgengenerator ....................................... 83 7.4.2.
 Mindestanforderungen Los 2 – Röntgenstrahler .......................................... 83 7.4.3.
 Mindestanforderungen Los 2 – Tiefenblende ............................................... 84 7.4.4.
 Mindestanforderungen Los 2 – Dosis/Bildoptimierung ................................. 85 7.4.5.
 Mindestanforderungen Los 2 – Sonstiges .................................................... 85 7.4.6.
 Mindestanforderungen Los 2 – Bildbetrachtung ........................................... 86 7.4.7.
 Mindestanforderungen Los 2 – Systemschnittstellen ................................... 87 7.4.8.
 Mindestanforderungen Los 2 – Zubehör ...................................................... 87 7.4.9.

 Mindestanforderungen Los 2 – Wireless Detektor groß ............................... 88 7.4.10.
 Mindestanforderungen Los 2 – Wireless Detektor klein ............................... 89 7.4.11.
 Mindestanforderungen Los 2 – Instandhaltung ............................................ 90 7.4.12.

7.5. Technische Abfragen Los 2 - Definitver Leistungsgegenstand ............................. 91 
 Stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz mit Traumabügel ..................... 91 7.5.1.
 Manuell verstellbares 3D-Deckenstativ ........................................................ 91 7.5.2.

7.5.2.1. Bediendisplay .............................................................................................. 92 
 Röntgengenerator ........................................................................................ 93 7.5.3.
 Röntgenstrahler ........................................................................................... 93 7.5.4.
 Tiefenblende ................................................................................................ 93 7.5.5.
 Workstation .................................................................................................. 94 7.5.6.
 Monitor ......................................................................................................... 94 7.5.7.
 Software ...................................................................................................... 94 7.5.8.
 Wirless Detektor groß .................................................................................. 95 7.5.9.

 Wirless Detektor klein .................................................................................. 96 7.5.10.
8. PREISANGABEN Los 1 .............................................................................................. 97 

8.1. Preis stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz inkl. Zubehör (Pkt 7.1 bis 7.1.9 
AU) 97 
8.2. Preis Option 1 - Universelles motorisiertes 3D-Deckenstativ (Pkt 7.1.11 AU) ...... 97 
8.3. Preis Option 2 - Rasteraufnahmetisch (Pkt 7.1.12 AU) ........................................ 97 
8.4. Preis Option 3 - Rasterwandstativ (Pkt 7.1.13 AU) .............................................. 97 
8.5. Preis Option 4 – Fest eingebauter Detektor im Tisch (Pkt 7.1.14 AU) .................. 97 
8.6. Preis Option 5 – Wireless Detektor groß zur Verwendung auch im 
Rasteraufnahmetisch (Pkt 7.1.15 AU) ............................................................................. 98 
8.7. Preis Option 6 – Wireless Detektor klein (Pkt 7.1.16 AU) ..................................... 98 
8.8. Preis Option 7 – Fest eingebauter Detektor im Rasterwandstativ (Pkt 7.1.17 AU) 98 
8.9. Bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis Los 1 (Pkt. 8.1 bis 8.8 AU) ................... 99 
8.10. Preis Option 8 - Technikerschulung (Pkt 2.7.8 iVm 5.4.6 AU) .............................. 99 
8.11. Preis Option 9 - Instandhaltung (Pkt 2.7.9 iVm 5.4.7 AU) .................................. 100 

9. PREISANGABEN Los 2 ............................................................................................ 101 
9.1. Preis stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz inkl. Zubehör (Pkt 7.4 bis 7.4.11 
AU) 101 



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 12/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

9.2. Preis Option 1 - Technikerschulung (Pkt 2.8.1 iVm 5.5.6 AU) ............................ 101 
9.3. Preis Option 2 - Instandhaltung (Pkt 2.8.2 iVm 5.5.7 AU) .................................. 101 

 



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 13/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

1. ALLGEMEINES 

 
1.1. Auftraggeber 

 

Öffentlicher Auftraggeber des gegenständlichen Vergabeverfahrens ist 

 

Stadt Wien – Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund –  

Allgemeines Krankenhaus Wien – Medizinischer Universitätscampus 

Währinger Gürtel 18 – 20 

A-1090 Wien 

 

 

1.2. Vergebende Stelle 

 

Vergebende Stelle ist  

 

VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H.  

Spitalgasse 23 

A-1090 Wien 

(im Folgenden kurz „VAMED-KMB“ oder „vergebende Stelle“ genannt) 

 

T: + 43 (0)1 40400/90000 

F: + 43 (0)1 40400/96050 

E: vkmb.wettbewerb@vamed.com  

W: www.vamed.com  

 

Hinweis: Die vergebende Stelle vertritt ausschließlich die Interessen des Auftragge-

bers im Rahmen dieses Vergabeverfahrens. 

 

 

1.3. Begleitender vergaberechtlicher Berater 

 

Mit der vergaberechtlichen Begleitung der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen 

(„AU“) sowie des Vergabeverfahrens ist die SHMP Schwartz Huber-Medek Pallitsch 

Rechtsanwälte OG (A-1010 Wien, Hohenstaufengasse 7; Ansprechpartner: RA Dr. 

Philipp Pallitsch, LL.M.) beauftragt. 

Hinweis: Die externen Berater vertreten ausschließlich die Interessen des Auftrag-

gebers und der vergebenden Stelle im Rahmen dieses Vergabeverfahrens. 

 

 

1.4. Vergabekontrolle 

 

Zuständige Stelle für allfällige Nachprüfungsverfahren für das gegenständliche Verga-

beverfahren ist das 

 

mailto:wettbewerb@vamed.com
http://www.vamed.com/


   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 14/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

Verwaltungsgericht Wien 

A-1190 Wien, Muthgasse 62, 

T: +43 1 4000-38500 

F: +43 1 4000-99-38529 

E: post@vgw.wien.gv.at 

W: http://www.verwaltungsgericht.wien.gv.at 

 

Im Einzelnen sei auf die Bestimmungen des Wiener Vergaberechtsschutzgeset-

zes 2014 (WVRG 2014, LGBl 37/2013 idgF) verwiesen; zu den Fristen insbesondere 

auf § 24 WVRG 2014. 

 

 

1.5. Vertraulichkeit und Urheberrecht 

 

Sämtliche in den AU samt Beilagen bzw Anhängen sowie sonstige im Verlauf dieses 

Vergabeverfahrens mitgeteilten Informationen sind von den Bietern vertraulich zu be-

handeln. Diese Vertraulichkeitspflicht gilt zeitlich und örtlich unbeschränkt und ist auf 

alle Mitarbeiter (inklusive freie Dienstnehmer) des Bieters bzw vom Bieter beschäftig-

ten Dritten (insbesondere Subunternehmer) zu überbinden; sie gilt auch gegenüber 

verbundenen Unternehmen. 

 

Diese AU samt Beilagen und Anhängen sind urheberrechtlich geschützt. Die den Bie-

tern zur Verfügung gestellten Unterlagen dürfen ausschließlich zum Zweck der Erstel-

lung des Angebots verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden. 

 

 

  

mailto:post@vgw.wien.gv.at
http://www.verwaltungsgericht.wien.gv.at/
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2. LEISTUNGSGEGENSTAND 

 

2.1. Allgemeines 

 

Ausschreibungsgegenstand sind stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze zur Ver-

wendung u.a. an der Univ. Klinik f. Radiologie und Nuklearmedizin sowie an der Univ. 

Klinik f. Unfallchirurgie am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer 

Universitätscampus. 

 

Je Los wird mit dem Bestbieter eine gesonderte, mit 3 (drei) Jahren befristete Rah-

menvereinbarung gemäß § 25 Abs 7 BVergG 2006 abgeschlossen, konkret  

 

Los 1 eine Rahmenvereinbarung betreffend die Lieferung, Montage, Einschulung 

und Inbetriebnahme von bis zu 8 Stk. stationäre digitale Röntgenaufnahme-

plätze im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien – Medizinischer Univer-

sitätscampus,  

 

Los 2 eine Rahmenvereinbarung betreffend die Lieferung, Montage, Einschulung 

und Inbetriebnahme von bis zu 4 Stk. stationäre digitale Röntgenaufnahme-

plätze mit Traumabügel im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien – Me-

dizinischer Universitätscampus 

 

Die stationären digitalen Röntgenaufnahmeplätze müssen zumindest für konventionel-

le Röntgenaufnahmen, also für Skeletett- und Thoraxaufnahmen, bei stehenden, sit-

zenden und liegenden Patienten (sowohl Kinder als auch Erwachsene) geeignet sein.  

 

Der Auftraggeber hat je Los das einseitige Gestaltungsrecht, die grundsätzlich auf 3 

(drei) Jahre befristete Rahmenvereinbarung zweimal jeweils um 1 (ein) weiteres Jahr 

zu verlängern. 

 

Der Auftraggeber wird während der Laufzeit der Rahmenvereinbarungen die konkret 

benötigten stationären digitalen Röntgenaufnahmeplätze mit etwaig gezogenen Optio-

nen abhängig von der budgetären Bedeckung und der Dringlichkeit gesondert abrufen. 

Der Auftragnehmer hat die so bestellten Geräte spätestens 10 (zehn) Wochen nach 

Bestellung zu liefern und in einem betriebsbereiten Zustand zu übergeben. Der Auf-

tragnehmer hat keinen Rechtsanspruch auf eine bestimmte Mindestbestellmenge. 

 

Die Ausschreibung umfasst 2 (zwei) Lose, wobei die Bieter frei entscheiden können, 

ob sie für lediglich ein oder aber für beide Lose ein Angebot legen. Die Bieter müssen 

allerdings für jedes angebotene Los den kompletten Leistungsgegenstand anbieten, 

ansonsten wird ihr Angebot für das jeweilige Los als unvollständig vom weiteren Ver-

fahren ausgeschieden. 

 

In Hinblick darauf, dass im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien - Medizinischer 

Universitätscampus Spitzenmedizin erbracht wird, muss der Bieter das aktuells-

te/neueste Gerät gemäß den Mindestanforderungen in Pkt 7.1 AU (Los 1) bzw. Pkt 7.4 



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 16/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

AU (Los 2) anbieten, sofern in seinem Produktportfolio mehrere Geräte die Mindestan-

forderungen erfüllen. 

 

 

2.2. Definitiver Leistungsgegenstand Los 1 

 

Unter Berücksichtigung der Mindestanforderungen Pkt 7.1 AU sowie der Bieteranga-

ben unter Pkt 7.2 AU umfasst der definitive Leistungsgegenstand während der Ver-

tragslaufzeit bei Los 1 die Lieferung, Montage, Einschulung (Anwenderschulung ge-

mäß MPG) und Inbetriebnahme von bis zu 8 Stk stationäre digitale Röntgenaufnah-

meplätze mit folgender Ausstattung: 

 

 Stationäres digitales Röntgenaufnahmesystem auf Detektortechnologie-Basis 

 Manuell verstellbares 3D-Deckenstativ 

 Röntgengenerator 

 Röntgenstrahler 

 Tiefenblende 

 Workstation inkl. Monitor 

 Zubehör 

 

Die Berücksichtigung einer baulichen Veränderung zur Erfüllung der Mindestanforde-

rungen Pkt 7.1 AU bzw. zur Erzielung von etwaigen Pluspunkten bei den Bewertungs-

kriterien Pkt 6.4 AU (z.B. das Versetzen des Tischsockels in den Boden) ist nicht zu-

lässig. 

 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf das angebotene Gerät inkl. sämtlicher Kompo-

nenten und Zubehör eine Vollgarantie über die ersten 24 (vierundzwanzig) Monate 

sowie eine Gewährleistung von 36 (sechsunddreißig) Monaten ab erfolgreicher Erstin-

betriebnahme zu gewähren. 

 

Die Optionen werden je nach Bedarf abgerufen. Der Auftragnehmer hat keinen 

Rechtsanspruch auf eine bestimmte Mindestbestellmenge oder auf die in der Preisab-

frage angegebenen Mengen. 

 

 

2.3. Definitiver Leistungsgegenstand Los 2 

 

Unter Berücksichtigung der Mindestanforderungen Pkt 7.4 AU sowie der Bieteranga-

ben unter Pkt 7.5 AU umfasst der definitive Leistungsgegenstand während der Ver-

tragslaufzeit bei Los 2 die Lieferung, Montage, Einschulung (Anwenderschulung ge-

mäß MPG) und Inbetriebnahme von bis zu 4 Stk stationäre digitale Röntgenaufnah-

meplätze mit Traumabügel mit folgender Ausstattung: 

 

 Stationäres digitales Röntgenaufnahmesystem auf Detektortechnologie-Basis 

 Manuell verstellbares 3D-Deckenstativ mit Traumabügel 
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 Röntgengenerator 

 Röntgenstrahler 

 Tiefenblende 

 Großer Wireless Detektor 

 Kleiner Wireless Detektor 

 Workstation inkl. Monitor 

 Zubehör 

 

Die Berücksichtigung einer baulichen Veränderung zur Erfüllung der Mindestanforde-

rungen Pkt 7.4 AU bzw. zur Erzielung von Pluspunkten bei den Bewertungskriterien 

Pkt 6.6 AU (z.B. das Versetzen des Tischsockels in den Boden) ist nicht zulässig. 

 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf das angebotene Gerät inkl. sämtlicher Kompo-

nenten und Zubehör eine Vollgarantie über die ersten 24 (vierundzwanzig) Monate 

sowie eine Gewährleistung von 36 (sechsunddreißig) Monaten ab erfolgreicher Erstin-

betriebnahme zu gewähren. 

 

Die Optionen werden je nach Bedarf abgerufen. Der Auftragnehmer hat keinen 

Rechtsanspruch auf eine bestimmte Mindestbestellmenge oder auf die in der Preisab-

frage angegebenen Mengen. 

 

 

2.4. Anwenderschulung 

 
Für die stationären digitalen Röntgenaufnahmeplätze gemäß definitivem Leistungsge-

genstand Los 1 Pkt 2.2 AU in Verbindung mit den optionalen Leistungsgegenständen 

Los 1 Pkt 2.7.1 bis Pkt 2.7.7 AU sowie gemäß definitivem Leistungsgegenstand Los 2 

Pkt 2.3 AU ist eine Schulung der Anwender gemäß Pkt 5.4.3 AU bzw. Pkt 5.5.3 AU 

durchzuführen. 

 

 

2.5. Preiskalkulation Zubehör-, Software-, und Ersatzteilliste 

 
Jedem Angebot ist zwingend eine Zubehör-, Software- und Ersatzteilliste gemäß 

Pkt 5.4.4 AU bzw. Pkt 5.5.4 AU beizulegen. 

 

 

2.6. Vorgaben der Univ. Klinik für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle 

 
Dem Angebot ist zwingend eine ausgefüllte Krankenhaushygiene-Checkliste (Anlage 

C) gemäß Pkt 5.4.5 AU bzw. Pkt 5.5.5 AU beizulegen. 
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2.7. Optionaler Leistungsgegenstand Los 1 

 

 Option 1 – Universelles motorisiertes 3D-Deckenstativ 2.7.1.

Die Option umfasst die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Einschulung eines 

universellen motorisierten 3D-Deckenstativs anstelle des geforderten manuell verstell-

baren 3D-Deckenstativs lt. Pkt 7.1.11 AU zum definitivem Leistungsgegenstand Los 1 

Pkt 2.2 AU. 

 

 

 Option 2 – Rasteraufnahmetisch 2.7.2.

 

Die Option umfasst die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Einschulung eines 

Rasteraufnahmetisches lt. Pkt 7.1.12 AU zum definitivem Leistungsgegenstand Los 1 

Pkt 2.2 AU. 

 

 

 Option 3 – Rasterwandstativ 2.7.3.

 

Die Option umfasst die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Einschulung eines 

Rasterwandstativs lt. Pkt 7.1.13 AU zum definitivem Leistungsgegenstand Los 1 Pkt 

2.2 AU. 

 

 

 Option 4 – Fest eingebauter Detektor im Rasteraufnahmetisch 2.7.4.

 

Die Option umfasst die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Einschulung eines 

fest eingebauten Detektors im Tisch groß lt. Pkt 7.1.14 AU zum definitivem Leistungs-

gegenstand Los 1 Pkt 2.2 AU. Der Mehraufwand für eine etwaige erforderliche Adap-

tierung des angebotenen Rasteraufnahmetisches ist ggf. hier zuberücksichtigen. 

 

 

 Option 5 – Wireless Detektor groß zur Verwendung auch im Rasteraufnahme-2.7.5.

tisch 

 

Die Option umfasst die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Einschulung eines 

Wireless Detektors groß lt. Pkt 7.1.15 AU zum definitivem Leistungsgegenstand Los 1 

Pkt 2.2 AU. Der Mehraufwand für eine etwaige erforderliche Adaptierung des angebo-

tenen Rasteraufnahmetisches ist ggf. hier zuberücksichtigen. 
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 Option 6 - Wireless Detektor klein 2.7.6.

 

Die Option umfasst die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Einschulung eines 

Wireless Detektors klein lt. Pkt 7.1.16 AU zum definitivem Leistungsgegenstand Los 1 

Pkt 2.2 AU. 

 

 

 Option 7 – Fixer Detektor im Rasterwandstativ 2.7.7.

 

Die Option umfasst die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Einschulung eines 

fixen Detektors im Rasterwandstativ lt. Pkt 7.1.17 AU zum definitivem Leistungsge-

genstand Los 1 Pkt 2.2 AU. 

 

 

 Option 8 - Technikerschulung 2.7.8.

 

Der optionale Leistungsgegenstand umfasst die Technikerschulung für bis zu 2 (zwei) 

Techniker der VAMED-KMB gemäß Pkt 5.4.6 AU. 

 

 

 Option 9 - Instandhaltung 2.7.9.

 

Der optionale Leistungsgegenstand umfasst die Instandhaltung gemäß Pkt 5.4.7 AU. 

 

 

2.8. Optionaler Leistungsgegenstand Los 2 

 

 Option 1 - Technikerschulung 2.8.1.

 

Der optionale Leistungsgegenstand umfasst die Technikerschulung für bis zu 2 (zwei) 

Techniker der VAMED-KMB gemäß Pkt 5.5.6 AU. 

 

 

 Option 2 - Instandhaltung 2.8.2.

 

Der optionale Leistungsgegenstand umfasst die Instandhaltung gemäß Pkt 5.5.7 AU. 
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3. VERGABERECHTLICHER RAHMEN 

 

3.1. Anwendbare Rechtsvorschriften 

 

Die gegenständliche Leistungsvergabe unterliegt den in Österreich in Geltung stehen-

den Rechtsvorschriften, insbesondere den Bestimmungen des BVergG 2006 und des 

WVRG 2014 (in der jeweils geltenden Fassung). 

 

Der Bieter ist insbesondere verpflichtet, bei der Angebotslegung und bei der Ausfüh-

rung des Auftrages alle in diesen AU sowie die in der WD 307 („Allgemeine Angebots-

bestimmungen der Stadt Wien für Leistungen“, vgl 

http://www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-stadt/vertragsbestimmungen/) und der 

WD 313 („Allgemeine Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Leistungen (ausge-

nommen Bauleistungen“, vgl http://www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-

stadt/vertragsbestimmungen/) angegebenen Vorschriften einzuhalten, sowie die „Ein-

kaufsbedingungen für Leistungen“ und die „Besondere Vertragsbestimmungen Medi-

zintechnik“ der VAMED KMB GmbH (abrufbar unter 

https://www.vamed.com/de/footer/wichtige-links/wichtige-unterlagen/) zu akzeptieren. 

 

 

3.2. Auftragsart und Bezeichnung des Auftrags 

 

Auftragsgegenständlich sind insbesondere Leistungen der CPV-Nr 33111000-1 

(Röntgengeräte). 

 

Der Auftrag trägt die Bezeichnung „Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze AKH 

Wien“. 

 

 

3.3. Art des Vergabeverfahrens 

 

Die für jedes Los zu vergebende, mit grundsätzlich 3 (drei) Jahren befristete und 

zweimal um jeweils 1 (ein) Jahr verlängerbare Rahmenvereinbarung gemäß § 25 

Abs 7 BVergG 2006 soll im Rahmen eines offenen Verfahrens mit vorheriger Be-

kanntmachung im Oberschwellenbereich mit aufgrund der Verwendung elektronischer 

Medien verkürzten Fristen (§ 25 Abs 2 iVm § 62 Abs 1 und 2 BVergG 2006) vergeben 

werden. 

 

 

3.4. Bietergemeinschaften 

 

Eine Bildung von Bietergemeinschaften ist zulässig. 

 

Bietergemeinschaften müssen im Angebot einen zustellbevollmächtigten Federführer 

benennen. Außerdem müssen Bietergemeinschaften gemäß Formblatt 1 erklären, im 

http://www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-stadt/vertragsbestimmungen/
http://www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-stadt/vertragsbestimmungen/
http://www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-stadt/vertragsbestimmungen/
https://www.vamed.com/de/footer/wichtige-links/wichtige-unterlagen/
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Auftragsfall eine Arbeitsgemeinschaft (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) zu bilden. Ei-

ne Änderung der Zusammensetzung der Bietergemeinschaft während des Vergabe-

verfahrens ist nicht zulässig. 

 

 

3.5. Subunternehmer 

 

Gemäß § 2 Z 33a BVergG 2006 ist ein Subunternehmer ein Unternehmer, der Teile 

des an den Auftragnehmer erteilten Auftrages ausführt; die bloße Lieferung von han-

delsüblichen Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leistung erforderlich 

sind, ist keine Subunternehmerleistung. 

 

Die Weitergabe des Gesamtauftrags an Subunternehmer ist – ausgenommen bei 

Kaufverträgen und an verbundene Unternehmer – unzulässig. Die Weitergabe von 

Teilen der Leistungen an Subunternehmer ist grundsätzlich zulässig; dies jedoch nur 

bis zu jenem Ausmaß, auf das sich der Bieter im Angebot festgelegt hat. Die Weiter-

gabe von Teilen der Leistungen an Subunternehmer ist weiters nur dann zulässig, so-

weit der jeweilige Subunternehmer über die für die Ausführung des entsprechenden 

Teils der Leistung erforderliche Befugnis, Leistungsfähigkeit und berufliche Zuverläs-

sigkeit gemäß den §§ 69 ff BVergG 2006 verfügt.  

 

Der Bieter hat in seinem Angebot in Formblatt 7 die Person des Subunternehmers 

und die vom Subunternehmer zu erbringenden Leistungsteile anzugeben. Die Nen-

nung mehrerer Subunternehmer für einen Leistungsteil ist möglich. Außerdem hat der 

Bieter in seinem Angebot für jeden nominierten Subunternehmer eine Subunterneh-

mererklärung gemäß Formblatt 7 vorzulegen. 

 

Ein Austausch dieser Subunternehmer ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auf-

traggebers zulässig. Der Auftraggeber wird einem Wechsel nur dann zustimmen, wenn 

es sich nicht um einen notwendigen Subunternehmer, der zum Nachweis der Leis-

tungsfähigkeit bzw Befugnis herangezogen wird, handelt und die Gleichwertigkeit der 

Subunternehmer gewährleistet ist, wofür der Bieter beweispflichtig ist. 

 

Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer jeden beabsichtigten Wechsel eines 

Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot be-

kannt gegebenen Subunternehmers dem Auftraggeber vorab schriftlich und unter An-

schluss aller zur Prüfung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderli-

chen Nachweise mitzuteilen. Der Einsatz dieser Subunternehmer bei der Leistungser-

bringung darf nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erfolgen. Die Zu-

stimmung des Auftraggebers wird, ebenso wie eine allfällige Ablehnung, unverzüglich 

mitgeteilt und nur aus sachlichen Gründen verweigert werden. Die Zustimmung des 

Auftraggebers gilt als erteilt, sofern der Auftraggeber den Subunternehmer nicht bin-

nen drei Wochen nach Einlangen der Mitteilung über den beabsichtigten Einsatz eines 

nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers abgelehnt hat. Sind der Mittei-

lung über den beabsichtigten Einsatz eines nicht im Angebot bekannt gegebenen 

Subunternehmers die erforderlichen Unterlagen nicht vollständig angeschlossen, so 
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wird der Auftraggeber dies dem Auftragnehmer unverzüglich mitzuteilen und ihn zur 

Vorlage der ausständigen Unterlagen aufzufordern. Diese Aufforderung hemmt bis zur 

vollständigen Vorlage der erforderlichen Unterlagen den Fortlauf der 3-wöchigen Frist.  

 

Der Bieter haftet dem Auftraggeber für die Ausschreibungskonformität und die Qualität 

der von Subunternehmern ausgeführten Leistungen und die Einhaltung der Termine. 

Der Bieter hat bei vollständiger Schad- und Klagloshaltung des Auftraggebers zu ge-

währleisten, dass bei Übertragung von Teilen seiner Leistungen an einen oder mehre-

re Subunternehmer von diesen sämtliche Verpflichtungen des Bieters aus dem Auftrag 

übernommen und eingehalten werden. 

 

Wird eine Angabe von Subunternehmern unterlassen, so setzt der Auftraggeber eine 

100%-ige Ausführung als Eigenleistung des Auftragnehmers voraus. 

 

 

3.6. Teilangebote und Teilvergabe 

 

Eine Teilvergabe je Los ist vorgesehen. Teilangebote je Los sind gemäß § 106 Abs 3 

BVergG 2006 zugelassen, dh jeder Bieter kann ein Angebot für ein, mehrere oder alle 

Lose legen. Für jedes Los wird mit dem jeweiligen Bestbieter eine eigene Rahmenver-

einbarung abgeschlossen. 

 

 

3.7. Kopplungsangebote und Paketabschläge 

Kopplungsangebote und Paketabschläge sind nicht zulässig. Sollte ein Bieter dennoch 

ein solches Angebot legen, wird für die Bewertung nur der für das jeweilige Los ohne 

Bedingung angebotene bewertungsrelevante Gesamtnettopreis berücksichtigt.  

 

Beispiel: 

Bieter A bietet wie folgt an: 

Los 1  EUR X 

Los 2 EUR Y 

Wenn ich beide Lose gewinne, gebe ich einen Abschlag von 10%. 

 

Für die Bewertung würden in diesem Fall nur die angebotenen Preise (EUR X bzw 

EUR Y) berücksichtigt. 
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3.8. Alternativ- und Abänderungsangebote 

 

Alternativangebote gemäß § 81 Abs 1 BVergG 2006 und Abänderungsangebote ge-

mäß § 82 Abs 1 BVergG 2006 sind nicht zugelassen. 

 

 

3.9. Vergütungen 

 

Für die Ausarbeitung der Angebote samt der erforderlichen Vorleistungen und Kalkula-

tionen, für die Anfertigung/Einholung sonstiger in diesen Unterlagen angeführten Bei-

lagen und Nachweise sowie für die Teilnahme am Vergabeverfahren gebühren den 

Bietern weder Vergütungen noch sonstiger Spesenersatz. 

 

 

3.10. Anfragen und Bekanntgaben 

 

Anfragen zu den AU sind ausschließlich schriftlich (per E-Mail) und in deutscher Spra-

che bis spätestens 

 

14.12.2017, 13:00 Uhr (einlangend) 

 

an die vergebende Stelle 

 

E: vkmb.wettbewerb@vamed.com 

 

zu richten. Der Betreff der Anfrage hat den Hinweis „Stationäre digitale Röntgenauf-

nahmeplätze AKH Wien“ zu enthalten. 

 

Die Bieter sind angehalten, Fragen möglichst frühzeitig zu übermitteln. Verspätet ein-

gelangte Anfragen werden nicht behandelt. 

Antworten werden anonymisiert auf der Homepage der vergebenden Stelle unter 

http://www.vamed.com/de/footer/wichtige-links/ausschreibungsunterlagen/ veröffent-

licht und zur Verfügung gestellt. Die Bieter sind verpflichtet, die von der vergebenden 

Stelle zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen im Rahmen der Ange-

botslegung zu berücksichtigen. 

 

 

3.11. Berichtigungen/Unklarheiten 

 

Der Auftraggeber bzw die vergebende Stelle behält sich vor, Berichtigungen und Er-

gänzungen zu den AU innerhalb der Angebotsfrist vorzunehmen und diese allen inte-

ressierten Unternehmern bzw Bietern schriftlich mitzuteilen. Sofern der Umfang der 

Ergänzungen oder der Zeitpunkt der Ergänzung es erforderlich macht, wird der Auf-

traggeber die Angebotsfrist erstrecken. Die Bieter sind verpflichtet, diese Berichtigun-

gen und Ergänzungen bei ihrer Angebotslegung zu berücksichtigen. 

mailto:vkmb.wettbewerb@vamed.com
http://www.vamed.com/de/footer/wichtige-links/ausschreibungsunterlagen/
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3.12. Rechenfehlerregelung 

 

Rechnerisch fehlerhafte Angebote werden richtiggestellt; sollte die Berichtigung eines 

Rechenfehlers zu einer Vorreihung führen, so wird diese vorgenommen werden (vgl 

§ 126 Abs 4 BVergG 2006). 

 

 

3.13. Rügepflicht und Schadenersatz 

 

Die Bieter haben die AU auf Vollständigkeit, Plausibilität und Richtigkeit zu prüfen. Sie 

sind verpflichtet, die vergebende Stelle unverzüglich und schriftlich auf allfällige Fehler, 

die ihnen bei Prüfung der AU auffallen bzw auffallen hätten müssen, hinzuweisen. 

Sollte ein solcher Hinweis unterbleiben, verzichtet der Bieter auf Geltendmachung die-

ses Fehlers während und nach diesem Vergabeverfahren. 

 

In Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren haften der Auftraggeber und die ver-

gebende Stelle ausschließlich im Falle nachgewiesener grober Fahrlässigkeit oder 

Vorsatz. 

 

 

3.14. Widerrufsvorbehalt 

 

Für den Fall, dass bei einem Los lediglich ein Angebot einlangt bzw. nach dem rechts-

kräftigen Ausscheiden von Bietern bei einem Los nur ein Angebot verbleibt, behält sich 

der Auftraggeber vor, das Vergabeverfahren für dieses Los entweder zu widerrufen 

oder aber mit dem einzig im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter für dieses Los fort-

zusetzen. 

 

Weiteres behält sich der Auftraggeber den Widerruf des gegenständlichen Vergabe-

verfahrens bei Vorliegen sonstiger sachlicher Gründe vor, insb. bei Änderung des Be-

darfs sowie des Wegfalls der budgetären Bedeckung. 
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4. ANGEBOTSBEDINGUNGEN 

 

4.1. Angebotsfrist 

 

Die Angebote müssen jeweils gebunden in 1 (einer) Original-Ausfertigung (mit der 

Aufschrift „ORIGINAL“) und 1 (einer) Kopie (mit der Aufschrift „KOPIE“) in einem ver-

schlossenen Kuvert mit der Aufschrift (Kennwort) 

 

ANGEBOT  

VERGABEVERFAHREN „STATIONÄRE DIGITALE RÖNTGENAUFNAHMEPLÄTZE 

AKH WIEN“ 

BITTE NICHT ÖFFNEN! 

 

bis spätestens 21.12.2017, 13:00 Uhr (einlangend) bei der vergebenden Stelle 

 

VAMED-KMB Krankenhausmanagement und  

Betriebsführungsges.m.b.H. 

Angebotseinlaufstelle 

A-1090 Wien, Spitalgasse 23 / 2. Stock 

 

eingelangt sein.  

 

Dem schriftlichen Angebot ist auch eine vollständige Ausfertigung des Angebots in di-

gitaler Form auf Datenträger (CD-Rom, DVD oder USB-Stick) im Dateiformat *.pdf 

beizulegen. Im Fall von Widersprüchen geht das schriftliche Angebot (Original-

Ausfertigung) vor. 

 

Das Risiko des rechtzeitigen Eingangs des Angebots trägt der Bieter. Verspätet einge-

langte Angebote werden als solche gekennzeichnet und ausgeschieden. 

 

Elektronische Angebote (E-Mail) bzw per Telefax übermittelte Angebote sind nicht zu-

lässig. Sie werden als unzulässig gekennzeichnet und ausgeschieden. 

 

Das Angebot ist vom Bieter bzw allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft an der dafür 

vorgesehenen Stelle unter (lesbarer) Angabe des Namens der / des Unterfertigenden 

rechtsgültig zu unterfertigen. Rechtsgültige Unterfertigung bedeutet, dass das Angebot 

von jenen Personen zu unterzeichnen ist, welche den Bieter bzw das betreffende Mit-

glied der Bietergemeinschaft rechtswirksam vertreten können. Zum Beweis der Vertre-

tungsbefugnis ist ein Auszug aus dem Firmenbuch (bzw ein gleichwertiger Nachweis) 

vorzulegen. Wird das Angebot nicht von den laut Firmenbuch organschaftlich vertre-

tungsbefugten Personen unterzeichnet, so ist dem Angebot eine von den laut Firmen-

buch organschaftlich vertretungsbefugten Personen unterfertigte Vollmacht zur Unter-

fertigung des Angebots vorzulegen. 

 

Mit der rechtsgültigen Unterfertigung anerkennt der Bieter alle Bestimmungen und Be-

dingungen der AU. 
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4.2. Sprache 

 

Das Angebot ist zwingend in deutscher Sprache abzufassen. 

 

Für das gesamte Vergabeverfahren und die Vertragsabwicklung ist die deutsche 

Sprache zu verwenden. Beilagen, Nachweise und Bescheinigungen sind ebenfalls in 

deutscher Sprache vorzulegen. Fremdsprachige Beilagen, Nachweise oder Bescheini-

gungen sind dem Angebot in Kopie sowie – soweit nachstehend nicht ausdrücklich 

von vornherein eine beglaubigter Übersetzung gefordert ist (insb Eignungskriterien) – 

in (einfacher) Übersetzung in deutscher Sprache beizulegen; der Auftraggeber ist je-

denfalls berechtigt, bei Zweifel an der Richtigkeit der vorgelegten Übersetzung dem 

Bieter die Vorlage einer beglaubigten Übersetzung aufzutragen. 

 

 

4.3. Eignung 

 

 Allgemeines 4.3.1.

 

Zur Angebotslegung sind nur Unternehmer berechtigt, die befugt, technisch und wirt-

schaftlich leistungsfähig sowie zuverlässig sind (§§ 69 ff BVergG 2006). Die Eignung 

ist im Angebot nachzuweisen. Die Eignungskriterien sind „Knock-out“-Kriterien. Die 

nachstehend genannten Nachweise sind dem Angebot beizulegen. Der Auftraggeber 

behält sich vor, von den Bietern im Laufe des Vergabeverfahrens bzw während der 

Vertragserfüllung weitere Unterlagen zum Nachweis der Eignung bzw für das Fortbe-

stehen der Eignung zu verlangen. 

 

Vom Bieter, bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied bzw für jedes einbezogene 

verbundene Unternehmen und jeden Subunternehmer sind Angaben zum Unterneh-

men (Formblatt 2) zu machen und eine Erklärung zur Zuverlässigkeit (Formblatt 3) 

abzugeben. 

 

Die finanziellen, wirtschaftlichen und technischen Eignungskriterien können von ver-

bundenen Unternehmen (§ 2 Z 40 BVergG 2006) gemeinsam erbracht werden, sofern 

der Bieter durch Patronatserklärungen (Formblatt 4) nachweist, dass er über die Res-

sourcen der verbundenen Unternehmen verfügen kann; der Auftraggeber behält sich 

vor, während des Vergabeverfahrens zusätzliche Erklärungen und Garantien zum 

Nachweis entsprechender Verfügungsbefugnisse zu verlangen. 

Angebote von Bietergemeinschaften haben die geforderten Nachweise für sämtliche 

an der Bietergemeinschaft beteiligten Mitglieder zu enthalten. Für Subunternehmer 

sind die zum Nachweis der Eignung erforderlichen Nachweise ebenfalls im Angebot 

vorzulegen.  
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 Nachweiserfordernisse 4.3.2.

 

Die geforderten Nachweise sind – sofern keine Eigenerklärung iSd § 70 Abs 2 

BVergG 2006 (Formblatt 8) oder das Formular „Einheitliche Europäische Eigenerklä-

rung“ abgegeben wird – grundsätzlich in Kopie vorzulegen. Für Bieter, deren Firmen-

sitz nicht in Österreich liegt, sind die in ihrem Herkunftsland gültigen Nachweise zu er-

bringen. Fremdsprachige Nachweise sind in Kopie und jedenfalls auch in beglaubigter 

deutschsprachiger Übersetzung beizubringen. Die vorgelegten Nachweise dürfen 

grundsätzlich – sofern nachstehend nicht Abweichendes geregelt ist – nicht älter als 6 

(sechs) Monate gerechnet vom Ende der Angebotsfrist an sein. 

 

Werden im Herkunftsland des Bieters die geforderten Bescheinigungen bzw Nachwei-

se nicht von Behörden ausgestellt, so hat der Bieter eine entsprechende Bestätigung – 

sofern diese nicht in deutscher Sprache ausgestellt ist, jedenfalls auch in beglaubigter 

deutschsprachiger Übersetzung – darüber vorzulegen, dass diese Bestätigung im 

Herkunftsland des Bieters nicht ausgestellt wird. Weiters hat der Bieter eine vor einer 

Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde bzw einem Notar abgegebene Erklärung über den 

Inhalt der fehlenden Bescheinigung – sofern diese nicht in deutscher Sprache ausge-

stellt ist, jedenfalls auch in beglaubigter deutschsprachiger Übersetzung – als Ersatz-

bescheinigung vorzulegen. 

 

Der Unternehmer kann den Nachweis der Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfä-

higkeit gemäß § 69 ff BVergG 2006 auch durch den Nachweis der Eintragung in einem 

einschlägigen, allgemein zugänglichen Verzeichnis eines Dritten (zB Auftragneh-

merkataster Österreich – ANKÖ) führen, sofern diesem die geforderten Unterlagen 

vorliegen und vom Auftraggeber bzw der vergebenden Stelle selbst unmittelbar abruf-

bar sind. Der Unternehmer kann den Nachweis der Befugnis, Zuverlässigkeit und Leis-

tungsfähigkeit auch mit anderen als den vom Auftraggeber geforderten Unterlagen 

führen, sofern die geforderten Unterlagen aus einem gerechtfertigten Grund nicht bei-

gebracht werden können und die vorgelegten Unterlagen die gleiche Aussagekraft wie 

die ursprünglich geforderten aufweisen. Der Nachweis der gleichen Aussagekraft ist 

vom Unternehmer nach Aufforderung zu erbringen. 

 

Bieter können ihre Eignung zunächst auch in Form einer Eigenerklärung iSd § 70 Abs 

2 BVergG 2006 (Formblatt 8) bzw unter Verwendung des unionsweit gültigen Formu-

lars „Einheitliche Europäische Eigenerklärung“ abgeben. Sie sind verpflichtet, sämtli-

che Eignungsnachweise binnen 5 (fünf) Werktagen nach schriftlicher Aufforderung 

durch die vergebende Stelle vollständig vorzulegen. 

 

 

 Befugnis 4.3.3.

 

Alle in den AU genannten Leistungen dürfen nur durch befugte Unternehmer ausge-

führt werden. Verfügt der Bieter nicht über die notwendigen (insbesondere gewerbe-

rechtlichen) Bewilligungen, so hat er die betreffenden Leistungen durch geeignete und 

befugte Subunternehmer ausführen zu lassen. Der Bieter hat im Angebot anzugeben, 



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 28/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

welche Leistungsteile er an welche geeigneten und befugten Subunternehmer weiter-

geben möchte. 

 

Die Befugnis zur Leistungserbringung ist wie folgt nachzuweisen: 

 

a. Nachweis der Gewerbeberechtigung oder einer anderen Berechtigung zur 

Ausübung der angebotenen Leistung. 

 

Falls diese Nachweise nicht zu erbringen sind, eine Urkunde bzw Bescheini-

gung gemäß Anhang VII des BVergG 2006 über die Eintragung im Berufs- 

oder Handelsregisters des Herkunftslandes des Unternehmers oder eine Ur-

kunde über die erforderliche Mitgliedschaft zu einer zuständigen Organisation. 

Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens an-

sässig sind, werden auf die allfällige Notwendigkeit einer Dienstleistungsan-

zeige bzw eines Anerkennungs- oder Gleichhaltungsverfahren gemäß den 

§§ 373a ff der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994, BGBl Nr 194 idgF) hin-

gewiesen. Entsprechenden Anträge sind möglichst umgehend zu stellen; die 

Antragstellung muss bereits im Angebot nachgewiesen werden. Ausgenom-

men von diesem Erfordernis sind Lieferungen und jene Leistungen, die nach 

der österreichischen Gewerbeordnung den Gegenstand freier Gewerbe bil-

den. In diesen Fällen ist nur die Befugnis im Herkunftsland nachzuweisen. 

 

b. Positiver Bescheid für die Umgangsbewilligung mit Strahlenquellen nach 

§10 StrSchG. 
 

 

 Zuverlässigkeit 4.3.4.

 

Die Zuverlässigkeit für die Leistungserbringung ist wie folgt nachzuweisen: 

 

a. Auszug aus dem Firmenbuch oder Auszug aus einem Berufs- oder Han-

delsregister des Herkunftslandes des Unternehmers. Der Nachweis darf, ge-

rechnet vom Ende der Angebotsfrist, nicht älter als 3 (drei) Monate sein. 

 

b. Strafregisterbescheinigung oder gleichwertige Bescheinigung einer Ge-

richts- oder Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes für alle in der Ge-

schäftsführung tätigen Personen, aus der hervorgeht, dass keine Ausschluss-

gründe gemäß § 68 Abs 1 Z 1 BVergG 2006 vorliegen. Der Nachweis darf, 

gerechnet vom Ende der Angebotsfrist, nicht älter als 3 (drei) Monate sein. 

 

c. letztgültiger Kontoauszug der zuständigen Sozialversicherungsanstalt 

oder gleichwertige Nachweise der zuständigen Behörden des Herkunftslan-

des des Unternehmers. Der Nachweis darf, gerechnet vom Ende der Ange-

botsfrist, nicht älter als 3 (drei) Monate sein. 

d. letztgültige Rückstandsbescheinigung des zuständigen Finanzamts ge-

mäß § 229a BAO oder gleichwertige Nachweise der zuständigen Behörden 
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des Herkunftslandes des Unternehmers. Der Nachweis darf, gerechnet vom 

Ende der Angebotsfrist, nicht älter als 3 (drei) Monate sein. 

 

e. Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Gemeinde betreffend die 

Entrichtung von Kommunalabgaben oder gleichwertiger Dokumente der 

zuständigen Behörden des Herkunftslandes. Der Nachweis darf, gerechnet 

vom Ende der Angebotsfrist, nicht älter als 3 (drei) Monate sein. 

 

f. Erklärung zur Zuverlässigkeit, Formblatt 3 

 

Zur Beurteilung der beruflichen Zuverlässigkeit wird der Auftraggeber weitere Informa-

tionen über die Bieter und deren Subunternehmer einholen, insbesondere eine Aus-

kunft aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz des Bundesministers für Finanzen 

gemäß § 28b AuslBG sowie eine Auskunft aus der Verwaltungsstrafevidenz des Kom-

petenzzentrums LSDB gemäß AVRAG bzw LSD-BG und gegebenenfalls über andere 

nachweislich festgestellte schwere Verfehlungen. 

 

 

 Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 4.3.5.

 

Die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist wie folgt nachzuweisen: 

 

a. Bonitätsauskunft: KSV-Rating bzw Rating einer anderen anerkannten Wirt-

schaftsauskunftei, z.B. Creditreform, international anerkannte Agenturen wie 

Moody´s, Standard&Poor, Fitch oder ein internes Rating einer Bank (sofern 

die Bank selbst über ein Rating im „Investment Grade“ Bereich verfügt) bzw 

Bankauskunft. 

 

b. Erklärung über den Gesamtumsatz und die Umsatzentwicklung des Bie-

ters bzw der einzelnen Mitglieder der Bietergemeinschaft für die letzten 3 

(drei) Geschäftsjahre bzw für den bisherigen Tätigkeitszeitraum, falls das Un-

ternehmen noch nicht so lange besteht (vgl Formblatt 5).  

 

Mindestanforderungen: Als finanziell und wirtschaftlich leistungsfähig – und 

mithin: als geeignet – gelten nur jene Bieter / Bietergemeinschaften, die in 

den letzten 3 (drei) Geschäftsjahren (abgeschlossen vor Ende der Ange-

botsfrist) bzw für den bisherigen Tätigkeitszeitraum, falls das Unternehmen 

noch nicht so lange besteht, jeweils einen jährlichen Mindestumsatz von  

 

 € 3.000.000,00 für das Los 1 und  

 € 1.500.000,00 für das Los 2  

 

nachweisen können. 
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Als finanziell und wirtschaftlich leistungsfähig – und mithin: als geeignet – gel-

ten nur jene Bieter / Bietergemeinschaften die in den letzten 3 (drei) Ge-

schäftsjahren bzw für den bisherigen Tätigkeitszeitraum, falls das Unterneh-

men noch nicht so lange besteht, jeweils einen jährlichen Mindestumsatz 

von € 4.500.000,00 nachweisen können, sofern beide Lose angeboten wer-

den. 
 

 

 Technische Leistungsfähigkeit 4.3.6.

 

Die technische Leistungsfähigkeit ist wie folgt nachzuweisen: 

 

Los 1: Mindestens 3 (drei) Referenzprojekte in den letzten 3 Jahren vor Ablauf 

der Angebotsfrist betreffend die mängelfreie Lieferung und Inbetriebnahme 

von jeweils zumindest einem stationären digitalen Röntgenaufnahmeplatz, 

entsprechend der angebotenen Gerätetype, an eine öffentliche Kranken-

anstalt im Europäischen Wirtschaftraum (inkl. Schweiz). 

 

Los 2: Mindestens 3 (drei) Referenzprojekte in den letzten 3 Jahren vor Ablauf 

der Angebotsfrist betreffend die mängelfreie Lieferung und Inbetriebnahme 

von jeweils zumindest einem stationären digitalen Röntgenaufnahmeplatz 

mit Traumabügel, entsprechend der angebotenen Gerätetype, an eine öf-

fentliche Krankenanstalt im Europäischen Wirtschaftraum (inkl. Schweiz). 

 

Die Bieter müssen im jeweiligen Formblatt 6 die erforderlichen Angaben zum Refe-

renzprojekt machen, insbesondere eine genaue Beschreibung des Referenzprojektes 

samt Angaben des damaligen Auftraggebers, eine entsprechend informierte und aus-

kunftsbereite Person (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), und eine 

Bestätigung des damaligen Auftraggebers über die ordnungsgemäße und vollständige 

Leistungserbringung vorlegen. 

 

Sofern die namhaft gemachte Referenz im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft abge-

wickelt wurde, wird sie nur dann anerkannt, wenn der Bieter die referenzgegenständli-

chen Leistungen in eigener Verantwortung ausgeführt hat, das heißt die technische 

Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft innehatte.  
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5. BESONDERE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

 

5.1. Vertragsbestandteile 

 

Das Vertragsverhältnis setzt sich für jedes Los aus diesen AU und dem kompletten 

Angebot für jedes Los (inklusive kompletter technischer Dokumentation des Leis-

tungsumfangs, dh detaillierte Beschreibungen, Prospekte, Konformitätserklärungen 

und Gebrauchsanweisungen etc der angebotenen Geräte) zusammen.  

 

Subsidiär gelten auch die Vergabebekanntmachung sowie allfällige Klarstellungen bzw 

Berichtigungen des Auftraggebers und allfällige Aufklärungen des Bieters. 

 

Ergänzend gelten die „Allgemeinen Vertragsbedingungen der Stadt Wien für Leistun-

gen (ausgenommen Bauleistungen)“ (WD 313) als vereinbart (abrufbar unter 

http://www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-stadt/vertragsbestimmungen/), soweit 

nachstehend nicht Abweichendes vereinbart ist. 

 

Es gelten außerdem die „Einkaufsbedingungen für Leistungen“ und die „Besondere 

Vertragsbestimmungen Medizintechnik“ der VAMED KMB GmbH (abrufbar unter 

http://www.vamed.com/de/footer/wichtige-links/ausschreibungsunterlagen/) als verein-

bart. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers finden keine Anwendung. Ei-

ne allfällige stillschweigende Annahme von Lieferungen oder Leistungen des Auftrag-

nehmers sowie Zahlungen durch den Auftraggeber bedeuten kein Einverständnis mit 

Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers. 

 

Es gelten die Zahlungskonditionen 30 Tage 3% Skonto und 60 Tage netto. 

 

 

5.2. Laufzeit der Rahmenvereinbarung 

 

Je Los wird eine eigene Rahmenvereinbarung für die Dauer von 3 (drei) Jahren begin-

nend mit dem Datum der Bekanntgabe des Abschlusses der Rahmenvereinbarung 

abgeschlossen. 

 

Dem Auftraggeber steht das einseitige und unbeschränkte Gestaltungs- und Wahl-

recht zu, für jede Rahmenvereinbarung je Los das zweimal jeweils um 1 (ein) weiteres 

Jahr zu verlängern. Die Optionsziehung unterliegt der alleinigen Dispositionsfreiheit 

des Auftraggebers. Den Auftraggeber trifft dabei keine wie auch immer geartete Ver-

pflichtung, die Leistungen beim Auftragnehmer zu beauftragen bzw vorrangig beim 

Auftragnehmer zu beziehen. Wird die Option gezogen, so ist der Auftragnehmer ver-

pflichtet, die beauftragten optionalen Leistungen entsprechend den Festlegungen der 

AU (insb Leistungsverzeichnis) vollständig und vertragskonform zu erbringen. 

 

http://www.wien.gv.at/wirtschaft/auftraggeber-stadt/vertragsbestimmungen/
http://www.vamed.com/de/footer/wichtige-links/ausschreibungsunterlagen/
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Der Auftraggeber wird dem jeweiligen Auftragnehmer je Los bis spätestens 3 (drei) 

Monate vor Ablauf der jeweiligen Rahmenvereinbarung mitteilen, ob er von seinem 

Gestaltungsrecht auf Verlängerung der Rahmenvereinbarung Gebrauch macht.  

 

 

5.3. Leistungsumfang und Einzelabruf 

 

Die ausschreibungsgegenständlichen Rahmenvereinbarungen je Los sind gemäß § 25 

Abs 7 BVergG 2006 Vereinbarungen ohne Abnahmeverpflichtung des Auftraggebers. 

Der Auftragnehmer je Los hat mithin keinen Rechtsanspruch auf Beauftragung mit be-

stimmten Teillieferungen bzw. auf eine bestimmte Mindestbestellmenge oder die je 

Los angegebenen (maximalen) Mengen. Ein Über- bzw. Unterschreiten der angege-

benen (maximalen) Mengen berechtigt nicht zur Einstellung von Lieferungen. 

 

Die konkreten Einzelbestellungen je Rahmenvereinbarung je Los werden vom Auf-

traggeber abhängig von der budgetären Bedeckung und der Dringlichkeit für jede Sta-

tion gesondert abgerufen. Der Auftraggeber ist berechtigt, während der Laufzeit der 

Rahmenvereinbarung je nach Bedarf Einzelbestellungen in unterschiedlicher Menge 

und Art vorzunehmen. 

 

 

5.4. Pflichten des Auftragnehmers Los 1 

 

 Lieferung stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze inkl. Optionen 1-7 5.4.1.

 

Der Auftragnehmer hat die in Pkt 2.2 AU sowie Pkt. 2.7.1 AU bis 2.7.7 AU bzw. in Pkt 

7.1 AU näher umschriebenen Leistungen zu erbringen. Den Auftraggeber trifft keine 

Pflicht zur Inanspruchnahme der Optionen 1-7; der Auftragnehmer hat kein Recht auf 

Ziehung der Optionen 1-7. 

 

Der definitive Leistungsgegenstand gemäß Pkt 2.2 AU bzw. Pkt 7.1.1 AU sowie die 

ggf. im Einzelfall gezogenen Optionen gemäß Pkt. 2.7.1 AU bis 2.7.7 AU bzw. Pkt 

7.1.11 AU bis 7.1.17 AU müssen bis spätestens 10 (zehn) Wochen nach offiziellem 

Bestelleingang beim Auftragnehmer zum in der Bestellung bekannt gegebenen Auf-

stellungsort geliefert, montiert und betriebsbereit sein. Die Einschulung hat innerhalb 

von 1 (einer) Woche ab ordnungsgemäßer Lieferung, Montage und Betriebsbereit-

schaft des Gerätes zu erfolgen. 

 

Ort der Leistungserbringung ist das AKH Wien, wobei der konkrete Liefer- und Aufstel-

lungsort vom Auftraggeber noch bekannt gegeben wird. Allfällige Transport- und Lie-

ferkosten sowie Einschulungskosten sind bereits im Angebotspreis inkludiert und wer-

den nicht gesondert vergütet. 

 

 



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 33/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

 Garantie und Gewährleistung 5.4.2.

 

Die Gewährleistungsfrist für den stationäre digitalen Röntgenaufnahmeplatz beträgt 36 

(sechsunddreißig) Monate und erstreckt sich auf die Optionen 1-7 sowie die restlichen 

Komponenten lt. definitivem Leistungsgegenstand Pkt. 2.2 AU, wobei der Auftragneh-

mer auf das Gesamtsystem eine Vollgarantie über die ersten 24 (vierundzwanzig) Mo-

nate ab erfolgreicher Erstinbetriebnahme gewährt; während der Vollgarantiezeit auftre-

tende Mängel und Schäden müssen vom Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung 

umgehend, längstens innerhalb von 3 (drei) Tagen, behoben werden.  

 

 

 Anwenderschulung 5.4.3.

 

Eine Einschulung der Anwender lt. MPG durch den Auftragnehmer hat zeitgerecht in 

enger Abstimmung mit dem Auftraggeber vor Inbetriebnahme zu erfolgen und ist zu 

dokumentieren. Schulungsinhalt ist die Bedienung des Gesamtsystems, etwaig abge-

rufener Optionen inklusive sämtlicher Softwarefunktionalitäten. 

 

 

 Zubehör, Software und Ersatzteile 5.4.4.

 

Dem Angebot ist zwingend eine Preiskalkulation über alle nicht im Ausschreibungsum-

fang beinhalteten Erweiterungen, Softwarefeatures, Zubehörteile, Ersatzteile etc. bei-

zulegen. Diese Preiskalkulation muss neben dem Listpreis auch jenen Rabattsatz be-

inhalten, der bereits auf den angebotenen definitiven Leistungsgegenstand Pkt. 2.2 AU 

gewährt wurde. Die in dieser Preiskalkulation angeführten Preise sind nicht zuschlags-

relevant und werden bei der Bewertung deshalb nicht berücksichtigt. 

 

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, Ersatzteile für alle Geräte des angebote-

nen Typs (auch für Geräte, welche nicht im Zuge dieser Ausschreibung beschafft wer-

den) auf Basis der abgegebenen Kalkulation zu erwerben. 

 

Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen muss für mindestens 10 Jahre gewährleistet sein. 

 

 

 Vorgaben der Univ. Klinik f. Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle 5.4.5.

 

Die im Haus üblichen Desinfektionsmittel (inkl. Konzentrationen, Einwirkzeiten) auf al-

koholischer, aldehydischer und sauerstoffabspaltender Basis müssen verwendet wer-

den können. Diesbezüglich muss die Krankenhaushygiene-Checkliste (Anlage C) aus-

gefüllt und unterfertigt beigelegt werden.  
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 Option 8 - Technikerschulung 5.4.6.

 

Werksschulung für bis zu 2 (zwei) Techniker der VAMED-KMB gemäß Pkt. 2.7.8 AU 

dieser AU sowohl für den definitiven Leistungsgegenstand als auch für die Optionen 1 

bis 7 lt. folgender Kriterien: 

 

Der Auftraggeber muss als Bestandteil dieses Auftrages in die Lage versetzt werden, 

die gelieferten Anlagen und Einrichtungen selbst zu betreiben und instand zu halten. 

Die Instandhaltung umfasst nach Ö-NORM M 8100 Wartung, Inspektion und Instand-

setzung. 

 

Die Schulung hat in jenem Umfang zu erfolgen, dass die auszubildenden Mitarbeiter 

der VAMED-KMB in der Lage sind alle erforderlichen Wartungs- und Instandhaltungs-

tätigkeiten selbstständig durchzuführen. In den Nachweisbelegen (Zertifikaten) ist dies 

ebenfalls zu dokumentieren. Ein dazu vereinbarter Pauschalpreis bezieht sich auf die 

Abhaltung einer Schulung, inkl. Bereitstellung von Anlagen- bzw. Gerätemustern mit 

allen vorgesehenen Zubehör- Ersatz und Verschleißteilen, Schulungs- und Dokumen-

tationsunterlagen, Ausbildungsnachweisen und sämtlichen verbundenen Nebenkos-

ten. Schulungen sind in deutscher Sprache durchzuführen. Sämtliche Schulungsunter-

lagen sind allen Teilnehmern in Papierform und in deutscher Sprache zeitgerecht (spä-

testens 5 Arbeitstage) vor geplanter Inbetriebnahme zur Verfügung zu stellen. Darüber 

hinaus sind dem Auftraggeber alle verwendeten Schulungsunterlagen in elektronischer 

Form (PDF Dokumente etc) für die uneingeschränkte Verwendung und Vervielfälti-

gung im AKH Wien zur Verfügung zu stellen (Folgeschulungen). Die Unterlagen sollen 

all jene technischen Merkmale und Details (technische Daten, Zeichenerläuterungen, 

Sicherheitsbestimmungen) inkl. Fehlerbehebung der Anlage samt Zubehör zu vermit-

teln, die in der täglichen Praxis relevant sind. Bei dem Erfordernis einer weiteren Schu-

lung sind diese zu den Konditionen des beauftragten Angebotes durchzuführen. Die 

vom Auftragnehmer durchzuführende Schulung der Mitarbeiter/-innen hat so zu erfol-

gen, dass diese ihrerseits berechtigt sind, weitere Personen im Haus zu schulen. In 

den Ausbildungsnachweisen ist dies zu vermerken. Der Anbieter hat entsprechende 

Bestätigungen für die geschulten Teilnehmer auszustellen. Die Durchführung der 

Schulung erfolgt in der Normalarbeitszeit (zw. 7.00 und 15.00 Uhr). Die Schulungen 

sind grundsätzlich an den gelieferten Anlagen/Geräten durchzuführen. Sollte der Auf-

tragnehmer eine Schulung außerhalb des AKH Wien für zweckmäßig erachten, ist da-

rauf bei der Angebotslegung gesondert hinzuweisen. Die Schulungen der vorgesehe-

nen Personen werden vom Auftraggeber organisiert. Allenfalls notwendige Räume und 

die Präsentationsmedien (Videobeamer, Leinwand etc.) werden vom Auftraggeber zur 

Verfügung gestellt. Die notwendigen Aufwendungen, wie die Bereitstellung von Schu-

lungsunterlagen, Ausstellung von personenbezogenen Ausbildungsnachweisen und 

sämtlichen weiteren Nebenkosten  und vom Auftragnehmer in den vereinbarten Prei-

sen einzurechnen Im Falle von Schulungen außerhalb des AKH Wien trägt der Auf-

traggeber die Kosten für Personal, Reisen und Unterkunft seiner Mitarbeiter.  

 

Den Auftraggeber trifft keine Pflicht zur Inanspruchnahme der Option; der Auftragneh-

mer hat kein Recht auf Ziehung der Option. 
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 Option 9 - Instandhaltung 5.4.7.

 

Die Option Instandhaltung des definitiven Leistungsgegenstands gemäß Pkt. 2.7.9 AU, 

umfasst die Leistungen wie folgt: 

 

o 3. Jahr Betriebswartung während der Gewährleistung lt. beiliegendem Mus-

ter (Anlage A) 

o 4. bis inkl. 10 Jahr Vollwartung nach der Gewährleistung lt. beiliegendem 

Muster (Anlage B) 

 

Vor Ablauf der zweijährigen Vollgarantiezeit für das Gesamtsystem wird der Auftrag-

geber abhängig vom Angebotspreis entscheiden, ob er die Instandhaltungsoption ge-

mäß Pkt 2.7.9 AU zieht oder die Wartungsleistungen selbst bzw durch die technische 

Betriebsführung oder Dritte erbringen wird. Den Auftraggeber trifft keine Pflicht zur In-

anspruchnahme der Option; der Auftragnehmer hat kein Recht auf Ziehung der Opti-

on. Der Auftraggeber wird die Option 9 - Instandhaltung gemäß Pkt 2.7.9 AU für die 

Betriebswartung während des dritten Betriebsjahres für das Gesamtsystem 1 (ein) 

Monat vor Ablauf der zweijährigen Vollgarantiezeit ziehen. Diesfalls sind die Be-

triebswartungsleistungen gemäß Pkt. 2.7.9 AU iVm dem Wartungsvertrag (Muster An-

lage A) ab dem in einer späteren Beauftragung genannten Termin zu erbringen. Die 

Beauftragung erfolgt grundsätzlich für die Dauer von 1 (einem) Jahr; allfällige Verlän-

gerungen richten sich nach dem Wartungsvertrag. 

 

Der Auftraggeber wird die Option 9 - Instandhaltung gemäß Pkt 2.7.9 AU für die Voll-

wartung nach Ablauf der 36-monatigen Gewährleistungsfrist für das Gesamtsystem 

und zwar frühestens 1 (ein) Jahr, spätestens jedoch 3 (drei) Monate vor Ablauf der 

Gewährleistungsfrist für das Gesamtsystem ziehen. Diesfalls sind die Vollwartungs-

leistungen gemäß Pkt 2.7.9 AU iVm dem Wartungsvertrag (Muster Anlage B) mit Ab-

lauf der Gewährleistungsfrist zu erbringen. Die Beauftragung erfolgt grundsätzlich für 

die Dauer von 1 (einem) Jahr; allfällige Verlängerungen richten sich nach dem War-

tungsvertrag. 

 

Ort der Leistungserbringung ist jeweils das AKH Wien, wobei der konkrete Leistungs-

ort vom Auftraggeber noch bekannt gegeben wird. 

 

Den Auftraggeber trifft keine Pflicht zur Inanspruchnahme der Option; der Auftragneh-

mer hat kein Recht auf Ziehung der Option. 
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5.5. Pflichten des Auftragnehmers Los 2 

 

 Lieferung stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze 5.5.1.

 

Der Auftragnehmer hat die in Pkt 2.3 AU bzw. in Pkt 7.4 AU näher umschriebenen 

Leistungen zu erbringen.  

 

Der definitive Leistungsgegenstand gemäß Pkt 2.3 AU bzw. Pkt. 7.4. AU muss bis 

spätestens 10 (zehn) Wochen nach offiziellem Bestelleingang beim Auftragnehmer 

zum in der Bestellung bekannt gegebenen Aufstellungsort geliefert, montiert und be-

triebsbereit sein. Die Einschulung hat innerhalb von 1 (einer) Woche ab ordnungsge-

mäßer Lieferung, Montage und Betriebsbereitschaft des Gerätes zu erfolgen. 

 

Ort der Leistungserbringung ist das AKH Wien, wobei der konkrete Liefer- und Aufstel-

lungsort vom Auftraggeber noch bekannt gegeben wird. Allfällige Transport- und Lie-

ferkosten sowie Einschulungskosten sind bereits im Angebotspreis inkludiert und wer-

den nicht gesondert vergütet. 

 

 

 Garantie und Gewährleistung 5.5.2.

 

Die Gewährleistungsfrist für den stationären digitalen Röntgenaufnahmeplatz beträgt 

36 (sechsunddreißig) Monate und erstreckt sich auf alle Komponenten lt. definitivem 

Leistungsgegenstand Pkt. 2.3 AU, wobei der Auftragnehmer auf das Gesamtsystem 

eine Vollgarantie über die ersten 24 (vierundzwanzig) Monate ab erfolgreicher Erstin-

betriebnahme gewährt; während der Vollgarantiezeit auftretende Mängel und Schäden 

müssen vom Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung umgehend, längstens inner-

halb von 3 (drei) Tagen, behoben werden.  

 

 

 Anwenderschulung 5.5.3.

 

Eine Einschulung der Anwender lt. MPG durch den Auftragnehmer hat zeitgerecht in 

enger Abstimmung mit dem Auftraggeber vor Inbetriebnahme zu erfolgen und ist zu 

dokumentieren. Schulungsinhalt ist die Bedienung des Gesamtsystems, etwaig abge-

rufener Optionen inklusive sämtlicher Softwarefunktionalitäten. 

 

 

 Zubehör, Software und Ersatzteile 5.5.4.

 

Dem Angebot ist zwingend eine Preiskalkulation über alle nicht im Ausschreibungsum-

fang beinhalteten Erweiterungen, Softwarefeatures, Zubehörteile, Ersatzteile etc. bei-

zulegen. Diese Preiskalkulation muss neben dem Listpreis auch jenen Rabattsatz be-

inhalten, der bereits auf den angebotenen definitiven Leistungsgegenstand Pkt. 2.3 AU 
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gewährt wurde. Die in dieser Preiskalkulation angeführten Preise sind nicht zuschlags-

relevant und werden bei der Bewertung deshalb nicht berücksichtigt. 

 

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, Ersatzteile für alle Geräte des angebote-

nen Typs (auch für Geräte, welche nicht im Zuge dieser Ausschreibung beschafft wer-

den) auf Basis der abgegebenen Kalkulation zu erwerben. 

 

Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen muss für mindestens 10 Jahre gewährleistet sein. 

 

 

 Vorgaben der Univ. Klinik f. Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle 5.5.5.

 

Die im Haus üblichen Desinfektionsmittel (inkl. Konzentrationen, Einwirkzeiten) auf al-

koholischer, aldehydischer und sauerstoffabspaltender Basis müssen verwendet wer-

den können. Diesbezüglich muss die Krankenhaushygiene-Checkliste (Anlage C) aus-

gefüllt und unterfertigt beigelegt werden.  

 

 

 Option 1 - Technikerschulung 5.5.6.

 

Werksschulung für bis zu 2 (zwei) Techniker der VAMED-KMB gemäß Pkt. 2.8.1 AU 

dieser AU lt. folgender Kriterien: 

 

Der Auftraggeber muss als Bestandteil dieses Auftrages in die Lage versetzt werden, 

die gelieferten Anlagen und Einrichtungen selbst zu betreiben und instand zu halten. 

Die Instandhaltung umfasst nach Ö-NORM M 8100 Wartung, Inspektion und Instand-

setzung. 

 

Die Schulung hat in jenem Umfang zu erfolgen, dass die auszubildenden Mitarbeiter 

der VAMED-KMB in der Lage sind alle erforderlichen Wartungs- und Instandhaltungs-

tätigkeiten selbstständig durchzuführen. In den Nachweisbelegen (Zertifikaten) ist dies 

ebenfalls zu dokumentieren. Ein dazu vereinbarter Pauschalpreis bezieht sich auf die 

Abhaltung einer Schulung, inkl. Bereitstellung von Anlagen- bzw. Gerätemustern mit 

allen vorgesehenen Zubehör- Ersatz und Verschleißteilen, Schulungs- und Dokumen-

tationsunterlagen, Ausbildungsnachweisen und sämtlichen verbundenen Nebenkos-

ten. Schulungen sind in deutscher Sprache durchzuführen. Sämtliche Schulungsunter-

lagen sind allen Teilnehmern in Papierform und in deutscher Sprache zeitgerecht (spä-

testens 5 Arbeitstage) vor geplanter Inbetriebnahme zur Verfügung zu stellen. Darüber 

hinaus sind dem Auftraggeber alle verwendeten Schulungsunterlagen in elektronischer 

Form (PDF Dokumente etc) für die uneingeschränkte Verwendung und Vervielfälti-

gung im AKH Wien zur Verfügung zu stellen (Folgeschulungen). Die Unterlagen sollen 

all jene technischen Merkmale und Details (technische Daten, Zeichenerläuterungen, 

Sicherheitsbestimmungen) inkl. Fehlerbehebung der Anlage samt Zubehör zu vermit-

teln, die in der täglichen Praxis relevant sind. Bei dem Erfordernis einer weiteren Schu-

lung sind diese zu den Konditionen des beauftragten Angebotes durchzuführen. Die 

vom Auftragnehmer durchzuführende Schulung der Mitarbeiter/-innen hat so zu erfol-
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gen, dass diese ihrerseits berechtigt sind, weitere Personen im Haus zu schulen. In 

den Ausbildungsnachweisen ist dies zu vermerken. Der Anbieter hat entsprechende 

Bestätigungen für die geschulten Teilnehmer auszustellen. Die Durchführung der 

Schulung erfolgt in der Normalarbeitszeit (zw. 7.00 und 15.00 Uhr). Die Schulungen 

sind grundsätzlich an den gelieferten Anlagen/Geräten durchzuführen. Sollte der Auf-

tragnehmer eine Schulung außerhalb des AKH Wien für zweckmäßig erachten, ist da-

rauf bei der Angebotslegung gesondert hinzuweisen. Die Schulungen der vorgesehe-

nen Personen werden vom Auftraggeber organisiert. Allenfalls notwendige Räume und 

die Präsentationsmedien (Videobeamer, Leinwand etc.) werden vom Auftraggeber zur 

Verfügung gestellt. Die notwendigen Aufwendungen, wie die Bereitstellung von Schu-

lungsunterlagen, Ausstellung von personenbezogenen Ausbildungsnachweisen und 

sämtlichen weiteren Nebenkosten  und vom Auftragnehmer in den vereinbarten Prei-

sen einzurechnen Im Falle von Schulungen außerhalb des AKH Wien trägt der Auf-

traggeber die Kosten für Personal, Reisen und Unterkunft seiner Mitarbeiter. 

 

Den Auftraggeber trifft keine Pflicht zur Inanspruchnahme der Option; der Auftragneh-

mer hat kein Recht auf Ziehung der Option. 

 

 

 Option 2 - Instandhaltung 5.5.7.

 

Die Option Instandhaltung des definitiven Leistungsgegenstands gemäß Pkt. 2.8.2 AU, 

umfasst die Leistungen wie folgt: 

 

o 3. Jahr Betriebswartung während der Gewährleistung lt. beiliegendem Mus-

ter (Anlage A) 

o 4. bis inkl. 10 Jahr Vollwartung nach der Gewährleistung lt. beiliegendem 

Muster (Anlage B) 

 

Vor Ablauf der zweijährigen Vollgarantiezeit für das Gesamtsystem wird der Auftrag-

geber abhängig vom Angebotspreis entscheiden, ob er die Instandhaltungsoption ge-

mäß Pkt 2.8.2 AU zieht oder die Wartungsleistungen selbst bzw durch die technische 

Betriebsführung oder Dritte erbringen wird. Den Auftraggeber trifft keine Pflicht zur In-

anspruchnahme der Option; der Auftragnehmer hat kein Recht auf Ziehung der Opti-

on. Der Auftraggeber wird die Option 2 - Instandhaltung gemäß Pkt 2.8.2 AU für die 

Betriebswartung während des dritten Betriebsjahres für das Gesamtsystem 1 (ein) 

Monat vor Ablauf der zweijährigen Vollgarantiezeit ziehen. Diesfalls sind die Be-

triebswartungsleistungen gemäß dem Wartungsvertrag (Muster Anlage A) ab dem in 

einer späteren Beauftragung genannten Termin zu erbringen. Die Beauftragung erfolgt 

grundsätzlich für die Dauer von 1 (einem) Jahr; allfällige Verlängerungen richten sich 

nach dem Wartungsvertrag. 

 

Der Auftraggeber wird die Option 2 - Instandhaltung gemäß Pkt 2.8.2 AU für die Voll-

wartung nach Ablauf der 36-monatigen Gewährleistungsfrist für das Gesamtsystem 

und zwar frühestens 1 (ein) Jahr, spätestens jedoch 3 (drei) Monate vor Ablauf der 

Gewährleistungsfrist für das Gesamtsystem ziehen. Diesfalls sind die Vollwartungs-
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leistungen gemäß dem Wartungsvertrag (Muster Anlage B) mit Ablauf der Gewährleis-

tungs-frist zu erbringen. Die Beauftragung erfolgt grundsätzlich für die Dauer von 1 

(einem) Jahr; allfällige Verlängerungen richten sich nach dem Wartungsvertrag. 

 

Ort der Leistungserbringung ist jeweils das AKH Wien, wobei der konkrete Leis-

tungsort vom Auftraggeber noch bekannt gegeben wird. 

 

Den Auftraggeber trifft keine Pflicht zur Inanspruchnahme der Option; der Auftragneh-

mer hat kein Recht auf Ziehung der Option. 

 

 

5.6. Vertragsstrafen (Pönalen) 

 

Der Auftraggeber ist berechtigt, in den nachfolgend geregelten Fällen, eine Vertrags-

strafe (Pönale) zu fordern bzw von offenen Rechnungsbeträgen einzubehalten: 

 

Für den Fall der nicht zeitgerechten und ordnungsgemäßen Lieferung und Betriebsbe-

reitschaft des definitiven Leistungsgegenstandes beim Los 1 gemäß Pkt 2.2 AU sowie 

der gegebenenfalls gezogenen Optionen gemäß Pkt 2.7.1 AU bis Pkt 2.7.7 AU oder 

des definitiven Leistungsgegenstandes beim Los 2 gemäß Pkt 2.3 AU durch den Auf-

tragnehmer steht dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in der Höhe von 2 Promille 

vom Bestellwert pro angefangenem Tag, während dem die Vertragsverletzung andau-

ert, zu. 

 

Eine Befreiung des Auftragnehmers von der Erfüllung der vereinbarten Leistung tritt 

durch die Einbehaltung der Vertragsstrafe (Pönale) nicht ein. Die Vertragsstrafen 

(Pönalen) sind unabhängig vom Nachweis eines tatsächlich eingetretenen Schadens 

und ohne, dass der Auftraggeber ein Verschulden des Auftragnehmers nachweisen 

muss, fällig. Den Auftragnehmer trifft die Beweislast dafür, dass sich die allenfalls 

pönalebegründenden Umstände in der Sphäre des Auftraggebers ereignet haben. Die 

Vertragsstrafen sind als Mindestersatz vereinbart; die Geltendmachung eines allenfalls 

darüber hinausgehenden Schadens bleibt davon unberührt. Verzichtet der Auftragge-

ber im Einzelfall auf die Geltendmachung einer Vertragsstrafe, so hindert ihn dies nicht 

daran, solche Vertragsstrafen in ähnlich gelagerten zukünftigen Fällen einzufordern. 

 

Die kumulierten Pönalen sind mit höchstens 20% des Auftragswerts begrenzt. 

 

 

5.7. Leistungserbringung im Fall von Streitigkeiten 

 

Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien berechtigen diese grundsätzlich nicht, ih-

re Leistungen aus diesem Leistungsvertrag einzustellen. Davon ausdrücklich nicht be-

troffen ist das Recht des Auftraggebers, bei Verletzung von Gesetzen und sonstigen 

Vorschriften durch den Auftragnehmer – insbesondere wenn diese Verletzung zu einer 

Haftung des Auftraggebers führen könnte – oder bei Leistungsstörungen, die dem Auf-

tragnehmer zuzurechnen sind, die Zahlungsverpflichtung vorläufig auszusetzen. Wei-
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ters davon nicht betroffen ist das Recht des Auftraggebers, Konventionalstrafen und 

Kosten für Ersatzvornahmen mit Geldforderungen des Auftragnehmers aufzurechnen. 

 

 

5.8. Kompensation 

 

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, Forderungen gegenüber dem Auftraggeber im 

Wege der Kompensation geltend zu machen. Alle Geldforderungen des Auftragneh-

mers aus diesem Leistungsvertrag unterliegen einem Zessions- und Verpfändungs-

verbot. 

 

 

5.9. Anwendbares Recht 

 

Dieser Leistungsvertrag inklusive aller Anhänge sowie alle dazugehörigen Nebenab-

kommen sind vertraulich zu behandeln und unterliegen ausschließlich österreichi-

schem Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen (zB 

IPRG, EVÜ etc) wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

 

5.10. Gerichtsstand 

 

Für allfällige Rechtsstreitigkeiten zwischen den Vertragsparteien aus oder im Zusam-

menhang mit diesem Leistungsvertrag (einschließlich der Frage der Gültigkeit und Be-

endigung des Vertrages) wird die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständi-

gen Gerichts am Sitz des Auftraggebers in Wien vereinbart. 

 

 

5.11. Schriftformerfordernis 

 

Dieser Leistungsvertrag enthält die vollständigen Abmachungen der Parteien. Ände-

rungen dieses Leistungsvertrages sowie Nebenabreden zu diesem Leistungsvertrag 

bedürfen der Schriftform und müssen explizit als Änderungen dieses Leistungsvertra-

ges bzw Nebenabreden zu diesem Leistungsvertrag bezeichnet sein. Das Schriftfor-

merfordernis gilt auch für das Abgehen vom Formerfordernis der Schriftform. 

 

 

5.12. Salvatorische Klausel 

 

Für den Fall, dass einzelne vertragliche Bestimmungen ganz oder teilweise ungültig 

bzw unwirksam sind oder werden bzw sich als undurchführbar erweisen, wird dadurch 

die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen vertraglichen Bestimmungen nicht berührt. 

Im Falle der Unwirksamkeit, Ungültigkeit oder Undurchsetzbarkeit gilt zwischen den 

Vertragsparteien eine dieser Bestimmung im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst nahe 
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kommende und nicht unwirksame, ungültige oder undurchsetzbare Bestimmung als 

vereinbart. 

 

 

5.13. Vertragserweiterung 

 

Der Wiener Krankenanstaltenverbund hat das Recht, nicht aber die Pflicht, zwei Neu-

geräte gemäß Los 1 und zwei weitere Neugerät gemäß Los 2, basierend auf diesem 

Vergabeverfahren, in einem Zeitraum von 24 (vierundzwanzig) Monaten nach Auf-

tragserteilung, aus den abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen abzurufen. 

 

 
5.14. Aufgaben und Pflichten des auftragnehmerseitigen Projektleiters/-planers  

 

Der Auftragnehmer hat für die entsprechende Auftragsabwicklung (gesamte Projek-

tumsetzung) einen entsprechenden Projektleiter bzw. weitere fachkundige Perso-

nen/Planer etc. zu bestellen und die entsprechenden Kontaktdaten unmittelbar nach 

Auftragsannahme dem Auftraggeber bekannt zu geben. 

 

Der Projektleiter der VAMED-KMB kommuniziert direkt mit dem Projektleiter des Auf-

tragnehmers und stellt ggf. weitere Anforderungen an die Abwicklung des Gesamtpro-

jektes. 

 
 

 Selbstständig wahrzunehmende Aufgaben des Projektleiters bzw. weiterer 5.14.1.

fachkundiger Personen/Planer etc. des Auftragnehmers 

Der Projektleiter bzw. dessen fachkundiger Vertreter (keine taxative Auflistung):  

 

 stimmt sich in Koordination mit dem VAMED-KMB Projektleiter des umzusetzen-

den Bauvorhabens und ggf. eigenständig mit den zuständigen Fachabteilungen 

der VAMED-KMB (z.B. Hochbauplaner) bzw. des AKH-Wien (z.B. AKH-IT, Kran-

kenhaushygiene,…) ab 

 nimmt an div. Planungs-, Abstimmungs-, Behörden- und Baubesprechungen teil 

bzw. veranlasst je nach Projekterfordernis die Entsendung entsprechender weite-

rer fachkundiger Personen bzw. Spezialisten 

 übernimmt die gesamte Koordination und Einbindung seiner Subunternehmer 

(dies gilt auch für noch nicht beauftragte Optionen aus der Ausschreibung) 

 stimmt sich in Koordination mit dem VAMED-KMB Projektleiter ggf. auch mit vom 

Auftraggeber beauftragten weiteren Ansprechpersonen, Subunternehmern (z.B. 

Spezialgewerke) ab 

 unterstützt ggf. bei Behördenverfahren und stellt vorzulegende Unterlagen zeitge-

recht zur Verfügung, damit ein Abschluss termingerecht gewährleistet ist 

 stellt die zeitgerechte Behebung von erkannten Mängeln sicher     
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 veranlasst die rechtzeitige Übermittlung der für die Projektumsetzung erforderli-

chen Pläne, Unterlagen, Berichte, Datenblätter, Terminpläne etc. nach Aufforde-

rung durch VAMED-KMB entsprechend der Komplexität innerhalb von spätestens 

10 (zehn) Werktagen (dies gilt auch für noch nicht beauftragte Optionen aus der 

Ausschreibung). 

 

 

 Planungsunterlagen MT-Anlagen samt Zusatzkomponenten 5.14.2.

Der Auftragnehmer hat zum jeweiligen Planungsstadium (Entwurf-, Ausführungs-, 

Montageplanung) entsprechende ausführliche, übersichtlich gestaltete, elektronisch 

verarbeitbare und vollständige Planungs- und sonstige Unterlagen mit allen für die 

bau- und haustechnische Errichtung erforderlichen, detaillierten gewerkespezifischen 

Angaben bedarfs- und termingerecht zur Verfügung zu stellen, insbesondere betref-

fend: 

 Bauliche Voraussetzungen (als Basis dafür sind die seitens VKMB übermittelten 

Grundriss- bzw. sonstigen Projekt- bzw. Bestandsplanungsunterlagen heranzu-

ziehen): 

o Aufstellungspläne (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) über die erforderlichen 

Nutz- und Technikräume samt Einrichtung und erforderlicher Raumabmes-

sungen 

o Statikunterlagen: Durchbrüche, Gewichtsangaben, Fundamentausführungen, 

Untergrundvoraussetzungen, Tragkonstruktionen etc. 

o Bauseitig erforderliche Leistungen: Basismöblierung, div. Medientassen, 

Leerverrohrungen, Tragkonstruktionen etc. 

o Anlieferungs- Einbringevoraussetzungen, LKW- Zufahrtsvoraussetzungen, 

Abstellflächen, erforderliche Mindestdurchgangsbreiten,-längen, - höhen, 

Transportgewichte 

 

 Medienangaben - Art, Leistung, Anzahl, Positionierung, inkl. Angabe der Gleich-

zeitigkeits- bzw. Spitzenlasten (in Form von vollständigen, detaillierten und aus-

führlichen Gewerkeplänen, Schematas,  Raumspezifikationslisten, technischen 

Beschreibungen etc.) zu: 

o Strom 

o EDV, Nachrichtentechnik   

o Wasser (Kalt-, Warm-, Kühl-, Ab-. Vollentsalztes Wasser etc.) 

o (Medizinische) Gase  

o Klima- und Lüftungsangaben (Luftarten, -mengen, Raumluftparameter, Kühl-

lasten etc.) 

o Lärmangaben in dB(A) 

o Sonstige  

 

 Weitere spezifische Angaben und Erfordernisse je nach Art und Ausführung der 

medizintechnischen Anlagen zu Strahlenschutz, Magnetfelder, Abschirmungs-

maßnahmen etc.  



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 43/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

 

 Die für die Behördenabwicklung, Anwendung und Dokumentation erforderlichen 

Beschreibungen, Gutachten bzw. Bescheinigungen (Pläne, Beschreibungen, Ma-

nuals, CE-Konformitätserklärungen, Mess- und Abnahmeprüfungen, Protokolle, 

Festlegung Bezugswerte für Konstanzprüfungen  etc.) 

 

 Terminablaufplanung für Anlieferung, Einbringung, Montage, Abnahme, Inbetrieb-

nahme, Einschulung in Abstimmung mit dem VAMED-KMB Projektleiter und den 

Nutzern 
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6. VERFAHRENSABLAUF 

6.1. Vorprüfung 

 

Die Bewertung je Los erfolgt durch eine eigens eingerichtete Bewertungskommission, 

die aus Personen mit medizintechnischem und medizinischem Sachverstand besteht. 

 

Nach Ablauf der Angebotsfrist werden die eingelangten Angebote je Los in Hinblick 

auf die Ausschreibungserfordernisse geprüft. Angebote, die von nicht geeigneten Bie-

tern stammen, welche die Mindestanforderungen nicht erfüllen oder die nicht aus-

schreibungskonform sind, werden ausgeschieden. Weiteres werden Angebote, die 

außerhalb der Frist, geöffnet oder nicht ordnungsgemäß freigemacht einlangen, aus-

geschieden. 

 

 

6.2. Bestbieterermittlung 

 

Der Zuschlag je Los wird dem besten Angebot je Los erteilt (Bestbieterprinzip). Best-

bieter ist, wer bei einer Gesamtbetrachtung der in diesen AU beschriebenen Zu-

schlagskriterien für das jeweilige Los das technisch und wirtschaftlich günstigste An-

gebot gelegt hat. 

 

Insgesamt werden je Los maximal 100 (hundert) Punkte vergeben, wobei auf die ein-

zelnen Zuschlagskriterien höchstens die, der jeweils angegebenen Gewichtung ent-

sprechende, Punkteanzahl entfällt. Die Punkte werden kaufmännisch auf zwei Kom-

mastellen genau gerundet. Die Addition der Punkte aus der Bewertung der einzelnen 

Zuschlagskriterien, ergibt die Gesamtpunkteanzahl eines Angebots je Los. Das Ange-

bot je Los mit der insgesamt höchsten Gesamtpunkteanzahl wird als technisch und 

wirtschaftlich günstigstes Angebot („bestes Angebot“) bewertet. 

 

Bei Punktegleichstand bei Los 1 entscheidet die höhere Punkteanzahl beim Zu-

schlagskriterium „Preis stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz inkl. Zubehör“. Bei 

Punktegleichstand auch beim Zuschlagskriterium „Preis stationärer digitaler Röntgen-

aufnahmeplatz inkl. Zubehör“ entscheidet die höhere Punktezahl beim Zuschlagskrite-

rium „Technische Qualität“. Bei Punktegleichstand auch beim Zuschlagskriterium 

„Technische Qualität“ entscheidet die höhere Punktezahl beim Zuschlagskriterium 

„Preis Option 8 - Technikerschulung“. Bei Punktegleichstand auch beim Zuschlagskri-

terium „Preis Option 8 - Technikerschulung“ entscheidet das Los. 

 

Bei Punktegleichstand bei Los 2 entscheidet die höhere Punkteanzahl beim Zu-

schlagskriterium „Preis stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz inkl. Zubehör“. Bei 

Punktegleichstand auch beim Zuschlagskriterium „Preis stationärer digitaler Röntgen-

aufnahmeplatz inkl. Zubehör“ entscheidet die höhere Punktezahl beim Zuschlagskrite-

rium „Technische Qualität“. Bei Punktegleichstand auch beim Zuschlagskriterium 

„Technische Qualität“ entscheidet die höhere Punktezahl beim Zuschlagskriterium 
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„Preis Option 1 - Technikerschulung“. Bei Punktegleichstand auch beim Zuschlagskri-

terium „Preis Option 1 - Technikerschulung“ entscheidet das Los. 

 

 

6.3. Zuschlagskriterien und deren Gewichtung Los 1 

 

 Gewichtung 6.3.1.

 

Die Zuschlagskriterien werden beim Los 1 wie folgt gewichtet: 

 

Zuschlagskriterium Gewichtung 

Zuschlagskriterium „Preis stationärer digitaler Rönt-

genaufnahmeplatz inkl. Zubehör und Optionen 1 bis 

7“ 

50 Punkte (50%) 

Zuschlagskriterium „Technische Qualität“ 35 Punkte (35%) 

Zuschlagskriterium „Preis Option 8 - Technikerschu-

lung“ 

5 Punkte (5%) 

Zuschlagskriterium „Preis Option 9 - Instandhaltung“ 10 Punkte (10%) 

 

Insgesamt können maximal 100 (hundert) Punkte erreicht werden. 

 

 

 Zuschlagskriterium „Preis stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz inkl. 6.3.2.

Zubehör“ 

 

Bewertet wird der von den Bietern unter Pkt 8.9 AU (Los 1) angebotene bewertungsre-

levante Gesamtnettopreis für die Lieferung, Montage, Einschulung und Inbetriebnah-

me eines stationären digitalen Röntgenaufnahmeplatzes inkl. Zubehör und Optionen 1 

bis 7. 

 

Das Angebot mit dem im Vergleich zu allen Angeboten niedrigsten bewertungsrele-

vanten Gesamtnettopreis erhält die maximale Punkteanzahl; die anderen Angebote 

erhalten im Verhältnis dazu weniger Punkte nach folgender Formel: 

 

(niedrigster bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis / angebotener bewertungsrele-

vanter Gesamtnettopreis) x 50 (maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 

 

Für den Fall, dass der Preis eines Bieters mehr als doppelt so hoch wie der des Bil-

ligstbieters ist, erhält dieser Bieter 0 (null) Punkte. 

 

Insgesamt können beim Zuschlagskriterium „Preis stationärer digitaler Röntgenauf-

nahmeplatz inkl. Zubehör“ mithin maximal 50 (fünfzig) Punkte erreicht werden.  

 

 



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 46/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

 Zuschlagskriterium „Technische Qualität“ 6.3.3.

 

Das Zuschlagskriterium „Technische Qualität“ setzt sich aus den in Pkt 6.4 AU (Los 1) 

näher beschriebenen „Qualitätssubkriterien“ zusammen. Die erzielten Punkte bei den 

einzelnen Qualitätssubkriterien werden addiert. Die Summe ergibt die Punktezahl im 

Zuschlagskriterium „Technische Qualität“. 

 

Insgesamt können beim Zuschlagskriterium „Technische Qualität“ maximal 35 (fünf-

unddreißig) Punkte erreicht werden. 

 

 

 Zuschlagskriterium „Preis Option 8 - Technikerschulung“ 6.3.4.

 

Bewertet wird der von den Bietern unter Pkt 8.10 AU angebotene bewertungsrelevante 

Gesamtnettopreis für die Option 8.  

 

Die Angebote erhalten je nach angebotenem bewertungsrelevanten Gesamtnettopreis 

Punkte nach folgender Staffelung: 

 

 Angebotener bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis:  

≥ 1,00 bis EUR 1.000,00     = 5 (fünf) Punkte 

 Angebotener bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis:  

≥ EUR 1.000,00 bis EUR 2.000,00        = 2,5 (zweieinhalb) Punkte 

 Angebotener bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis:  

> EUR 2.000,00     = 0 (null) Punkte 

 

Insgesamt können beim Zuschlagskriterium „Preis Option 8 - Technikerschulung“ mit-

hin maximal 5 (fünf) Punkte erreicht werden. 

 

Angebote bei denen der angebotene bewertungsrelevante Gesamtnettopreis  

EUR 0 (null) beträgt werden ausgeschlossen. 

 

 

 Zuschlagskriterium „Preis Option 9 - Instandhaltung“ 6.3.5.

 

Bewertet wird der von den Bietern unter Pkt 8.11 AU angebotene bewertungsrelevante 

Gesamtnettopreis für die Option 9.  

 

Das Angebot mit der im Vergleich zu allen Angeboten niedrigsten bewertungsrelevan-

ten Gesamtnettopreis erhält die maximale Punkteanzahl; die anderen Angebote erhal-

ten im Verhältnis dazu weniger Punkte nach folgender Formel: 

 

(niedrigster bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis / angebotener bewertungsrele-

vanter Gesamtnettopreis ) x 10 (maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 
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Für den Fall, dass der Preis eines Bieters mehr als doppelt so hoch wie der des Bil-

ligstbieters ist, erhält dieser Bieter 0 (null) Punkte. 

 

Insgesamt können beim Zuschlagskriterium „Preis Option 9 - Instandhaltung“ mithin 

maximal 10 (zehn) Punkte erreicht werden. 

 

 

 Ergebnis 6.3.6.

 

Die auf die Kriterien „Preis stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz“, „Technische 

Qualität“, „Preis Option 8 - Technikerschulung sowie „Preis Option 9 - Instandhaltung“ 

entfallenden Punkte werden addiert. Es sind demnach maximal 100 (hundert) Punkte 

zu erreichen. 

 

 

6.4. Qualitätssubkriterien und deren Gewichtung Los 1 

 

 Allgemeines 6.4.1.

 

Bewertet werden die von den Bietern unter Pkt 7.3 AU angegebenen und nachgewie-

senen bzw belegten Bieterangaben. Werden die Angaben für eines oder mehrere der 

nachfolgenden Bewertungssubkriterien nicht bereits bei Angebotsabgabe durch 

Nachweise belegt, erhält der Bieter beim betreffenden Bewertungssubkriterium 0 (null) 

Punkte. 

 

Die Qualität (technische Beurteilung und Nutzerbeurteilung) eines Angebots wirdan-

hand folgender Formel bewertet: 

 

Summe Subkriterien Angebot / 75 x 35 (maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 
 

Die bei den einzelnen Qualitätssubkriterien (vgl Pkt 6.4.2 AU bis Pkt 6.4.9 AU) erreich-

ten Qualitätspunkte werden je Angebot addiert.  

 

 

 Max. Stativ-Längsbewegung des 3D-Deckenstativs 6.4.2.

 

Bewertet wird die von den Bietern unter Pkt 7.3.1. AU angegebene und nachgewiese-

ne bzw belegte Stativ-Längsbewegung des universellen motorisierten 3D-

Deckenstativs in cm. Das Angebot mit der größten Stativ-Längsbewegung des De-

ckenstativs erhält die maximale Punkteanzahl. Die nachfolgenden Angebote erhalten 

in eben jenem Ausmaß weniger Punkte, als die angebotene Stativ-Längsbewegung 

des Deckenstativs geringer ist als die größte angebotene Stativ-Längsbewegung des 

Deckenstativs. 

 

Die Punkteberechnung erfolgt anhand folgender Formel: 

(Stativ-Längsbewegung des angebotenen Systems / größte Stativ-Längsbewegung) x 
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10 (maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 

 

Insgesamt können beim Subkriterium „Max. Stativ-Längsbewegung des 3D-

Deckenstativs“ maximal 10 (zehn) Punkte erreicht werden. 

 

 

 Max. Stativ-Querbewegung des 3D-Deckenstativs 6.4.3.

 

Bewertet wird die von den Bietern unter Pkt 7.3.1. AU angegebene und nachgewiese-

ne bzw belegte Stativ-Querbewegung des universellen motorisierten 3D-Deckenstativs 

in cm. Das Angebot mit der größten Stativ-Querbewegung des Deckenstativs erhält 

die maximale Punkteanzahl. Die nachfolgenden Angebote erhalten in eben jenem 

Ausmaß weniger Punkte, als die angebotene Stativ-Querbewegung des Deckenstativs 

geringer ist als die größte angebotene Stativ-Querbewegung des Deckenstativs. 

 

Die Punkteberechnung erfolgt anhand folgender Formel: 

 

(Stativ-Querbewegung des angebotenen Systems / größte Stativ-Querbewegung) x 10 

(maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 

 

Insgesamt können beim Subkriterium „Max. Stativ-Querbewegung des 3D-

Deckenstativs“ maximal 10 (zehn) Punkte erreicht werden. 

 

 

 Horizontale Nachlaufsteuerung 6.4.4.

 

Bewertet werden die Bieterangaben unter Pkt 7.3.1. AU zur horizontalen Nachlauf-

steuerung. 

 

Die Punktevergabe erfolgt gemäß folgendem Punkteschema: 

 

Verfügt das System über eine horizontale Nachlaufsteuerung der Röhre zur jeweiligen 

Position des Detektors im Rasterwandgerät, erhält das Angebot 10 Punkte. 

Systeme ohne diese Möglichkeit erhalten 0 Punkte 

 

Insgesamt können beim Subkriterium „Horizontale Nachlaufsteuerung“ maximal 10 

(zehn) Punkte erreicht werden. 

 

 

 Niedrigste Tischhöhe 6.4.5.

 

Bewertet wird die von den Bietern unter Pkt 7.3.2 AU angegebene und nachgewiesene 

bzw belegte minimale Tischhöhe in cm. Das Angebot mit der niedrigsten Tischhöhe 

erhält die maximale Punkteanzahl. Die nachfolgenden Angebote erhalten in eben je-

nem Ausmaß weniger Punkte, als die angebotene minimalste Tischhöhe geringer ist 
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als die größte angebotene minimalsten Tischhöhe. 

 

Die Punkteberechnung erfolgt anhand folgender Formel: 

 

(niedrigste minimale Tischhöhe / Minimale Tischhöhe des angebotenen Tisches) x 10 

(maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 

 

Insgesamt können beim Subkriterium „Niedrigste Tischhöhe“ maximal 10 (zehn) Punk-

te erreicht werden. 

 

 

 Patientenabdeckung 6.4.6.

 

Bewertet wird die von den Bietern unter Pkt 7.3.2. AU angegebene und nachgewiese-

ne bzw belegte Patientenabdeckung am Rasteraufnahmetisch in cm ohne Umlagerung 

in Längsrichtung. Das Angebot mit der größten Patientenabdeckung erhält die maxi-

male Punkteanzahl. Die nachfolgenden Angebote erhalten in eben jenem Ausmaß 

weniger Punkte, als die angebotene Patientenabdeckung geringer ist als die größte 

angebotene Patientenabdeckung. 

 

Die Punkteberechnung erfolgt anhand folgender Formel: 

 

(Abdeckung des angebotenen Systems / größte Abdeckung) x 10 (maximale Punkte-

zahl) = erreichte Punkte 

 

Insgesamt können beim Subkriterium „Patientenabdeckung“ maximal 10 (zehn) Punk-

te erreicht werden. 

 

 

 Höchstmögliche Gewichtsbelastung des Tisches 6.4.7.

 
Bewertet wird die von den Bietern unter Pkt 7.3.2. AU angegebene und nachgewiese-

ne bzw belegte maximale Gewichtsbelastung des Tisches in kg. Das Angebot mit der 

höchstmöglichen Gewichtsbelastung des Tisches (mittig) erhält die maximale Punk-

teanzahl. Die nachfolgenden Angebote erhalten in eben jenem Ausmaß weniger Punk-

te, als die angebotene Gewichtsbelastung des Tisches geringer ist als die höchstmög-

liche angebotene Gewichtsbelastung des Tisches. 

 

Die Punkteberechnung erfolgt anhand folgender Formel: 

 

(Gewichtsbelastung des angebotenen Tisches / höchste Gewichtsbelastung) x 5 (ma-
ximale Punktezahl) = erreichte Punkte 

 

Insgesamt können beim Subkriterium „Höchstmögliche Gewichtsbelastung des Ti-

sches“ maximal 5 (fünf) Punkte erreicht werden. 

 



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 50/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

 

 Zusätzliches Tisch-Bedienmodul 6.4.8.

 
Bewertet werden die Bieterangaben unter Pkt 7.3.2. dieser AU zum zusätzlichen 

Tisch-Bedienmodul. 

 

Die Punktevergabe erfolgt gemäß folgendem Punkteschema: 

 

Verfügt das System über ein zusätzliches Tisch-Bedienmodul (an der gegenüberlie-

genden Seite des geforderten Fußschalters/der geforderten Kickleiste) und ist dieses 

Modul ebenfalls als Fußschalter/Kickleiste ausgeführt, erhält das Angebot 10 Punkte. 

Verfügt das System über ein zusätzliches Tisch-Bedienmodul (an der gegenüberlie-

genden Seite des geforderten Fußschalters/der geforderten Kickleiste) und ist dieses 

Modul als Handschalter ausgeführt, erhält das Angebot 5 Punkte. 

Verfügt das System über kein zusätzliches Tisch-Bedienmodul, erhält das Angebot 

0 Punkte. 

 

Insgesamt können beim Subkriterium „zusätzliches Tisch-Bedienmodul“ maximal 10 

(zehn) Punkte erreicht werden. 

 

 

 Geringste Höhe des Rasterwandstativs (Zentralstrahl über Fußboden) 6.4.9.

 
Bewertet wird die von den Bietern unter Pkt 7.3.3. AU angegebene und nachgewiese-

ne bzw belegte geringste Höhe beim Vertikalhub des Rasterwandstativs, d.h. der mi-

nimale Abstand zwischen Fußboden und Zentralstrahl beim Rasterwandstativ in cm. 

Das Angebot mit der geringsten Höhe des Rasterwandstativs erhält die maximale 

Punkteanzahl. Die nachfolgenden Angebote erhalten in eben jenem Ausmaß weniger 

Punkte, als die angebotene gernigste Höhe des Rasterwandstativs größer ist als die 

geringste angebotene Höhe des Rasterwandstativs. 

 

Die Punkteberechnung erfolgt anhand folgender Formel: 

 

(geringster minimaler Abstand / minimaler Abstand des angebotenen Systems) x 10 
(maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 

 

Insgesamt können beim Subkriterium „Geringste Höhe des Rasterwandstativs (Zent-

ralstrahl über den Fußboden)“ maximal 10 (zehn) Punkte erreicht werden. 
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6.5. Zuschlagskriterien und deren Gewichtung Los 2 

 

 Gewichtung 6.5.1.

 

Die Zuschlagskriterien werden beim Los 2 wie folgt gewichtet: 

 

Zuschlagskriterium Gewichtung 

Zuschlagskriterium „Preis stationärer digitaler Rönt-

genaufnahmeplatz inkl. Zubehör“ 

50 Punkte (50%) 

Zuschlagskriterium „Technische Qualität“ 35 Punkte (35%) 

Zuschlagskriterium „Preis Option 1 - Technikerschu-

lung“ 

5 Punkte (5%) 

Zuschlagskriterium „Preis Option 2 - Instandhaltung“ 10 Punkte (10%) 

 

Insgesamt können maximal 100 (hundert) Punkte erreicht werden. 

 

 

 Zuschlagskriterium „Preis stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz inkl. 6.5.2.

Zubehör“ 

 

Bewertet wird der von den Bietern unter Pkt 9.1. AU (Los 2) angebotene bewertungs-

relevante Gesamtnettopreis für die Lieferung, Montage, Einschulung und Inbetrieb-

nahme eines stationären digitalen Röntgenaufnahmeplatzes inkl. Zubehör. 

 

Das Angebot mit der im Vergleich zu allen Angeboten niedrigsten bewertungsrelevan-

ten Gesamtnettopreis erhält die maximale Punkteanzahl; die anderen Angebote erhal-

ten im Verhältnis dazu weniger Punkte nach folgender Formel: 

(niedrigster bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis / angebotener bewertungsrele-

vanter Gesamtnettopreis) x 50 (maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 

 

Für den Fall, dass der Preis eines Bieters mehr als doppelt so hoch wie der des Bil-

ligstbieters ist, erhält dieser Bieter 0 (null) Punkte. 

 

Insgesamt können beim Zuschlagskriterium „Preis stationärer digitaler Röntgenauf-

nahmeplatz inkl. Zubehör“ mithin maximal 50 (fünfzig) Punkte erreicht werden.  

 

 

 Zuschlagskriterium „Technische Qualität“ 6.5.3.

 

Das Zuschlagskriterium „Technische Qualität“ setzt sich aus den in Pkt 6.6 AU (Los 2) 

näher beschriebenen „Qualitätssubkriterien“ zusammen. Die erzielten Punkte bei den 

einzelnen Qualitätssubkriterien werden addiert. Die Summe ergibt die Punktezahl im 

Zuschlagskriterium „Technische Qualität“. 
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Insgesamt können beim Zuschlagskriterium „Technische Qualität“ maximal 35 (fünf-

unddreißig) Punkte erreicht werden. 

 

 

 Zuschlagskriterium „Preis Option 1 - Technikerschulung“ 6.5.4.

 

Bewertet wird der von den Bietern unter Pkt 9.2 AU angebotene bewertungsrelevante 

Gesamtnettopreis für die Option 1.  

 

Die Angebote erhalten je nach angebotenem bewertungsrelevanten Gesamtnettopreis 

Punkte nach folgender Staffelung: 

 

 Angebotener bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis:  

≥ 1,00 bis EUR 1.000,00     = 5 (fünf) Punkte 

 Angebotener bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis:  

≥ EUR 1.000,00 bis EUR 2.000,00        = 2,5 (zweieinhalb) Punkte 

 Angebotener bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis:  

> EUR 2.000,00     = 0 (null) Punkte 

 

Insgesamt können beim Zuschlagskriterium „Preis Option 1 - Technikerschulung“ mit-

hin maximal 5 (fünf) Punkte erreicht werden. 

 

Angebote bei denen der angebotene bewertungsrelevante Gesamtnettopreis  

EUR 0 (null) beträgt werden ausgeschlossen. 

 

 

 Zuschlagskriterium „Preis Option 2 - Instandhaltung“ 6.5.5.

 

Bewertet wird der von den Bietern unter Pkt 9.3 AU angebotene bewertungsrelevante 

Gesamtnettopreis für die Option 2.  

 

Das Angebot mit der im Vergleich zu allen Angeboten niedrigsten bewertungsrelevan-

ten Gesamtnettopreis erhält die maximale Punkteanzahl; die anderen Angebote erhal-

ten im Verhältnis dazu weniger Punkte nach folgender Formel: 

 

(niedrigster bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis / angebotener bewertungsrele-

vanter Gesamtnettopreis ) x 10 (maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 

 

Für den Fall, dass der Preis eines Bieters mehr als doppelt so hoch wie der des Bil-

ligstbieters ist, erhält dieser Bieter 0 (null) Punkte. 

 

Insgesamt können beim Zuschlagskriterium „Preis Option 2 - Instandhaltung“ mithin 

maximal 10 (zehn) Punkte erreicht werden. 
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 Ergebnis 6.5.6.

 

Die auf die Kriterien „Preis stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz“, „Technische 

Qualität“, „Preis Option 1 - Technikerschulung sowie „Preis Option 2 - Instandhaltung“ 

entfallenden Punkte werden addiert. Es sind demnach maximal 100 (hundert) Punkte 

zu erreichen. 

 

 

6.6. Qualitätssubkriterien und deren Gewichtung Los 2 

 

 Allgemeines 6.6.1.

 

Bewertet werden die von den Bietern unter Pkt 7.5 AU angegebenen und nachgewie-

senen bzw belegten Bieterangaben. Werden die Angaben für eines oder mehrere der 

nachfolgenden Bewertungssubkriterien nicht bereits bei Angebotsabgabe durch 

Nachweise belegt, erhält der Bieter beim betreffenden Bewertungssubkriterium 0 (null) 

Punkte. 

 

Die Qualität (technische Beurteilung und Nutzerbeurteilung) eines Angebots wird an-

hand folgender Formel bewertet: 

Summe Subkriterien Angebot / 50 x 35 (maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 
 

Die bei den einzelnen Qualitätssubkriterien (vgl Pkt 6.6.1 AU bis Pkt 6.6.7 AU) erreich-

ten Qualitätspunkte werden je Angebot addiert.  

 

 

 Max. Stativ-Längsbewegung des 3D-Deckenstativs 6.6.2.

 

Bewertet wird die von den Bietern unter Pkt 7.5.2. AU angegebene und nachgewiese-

ne bzw belegte Stativ-Längsbewegung des 3D-Deckenstativs in cm. Das Angebot mit 

der größten Stativ-Längsbewegung des Deckenstativs erhält die maximale Punktean-

zahl. Die nachfolgenden Angebote erhalten in eben jenem Ausmaß weniger Punkte, 

als die angebotene Stativ-Längsbewegung des Deckenstativs geringer ist als die größ-

te angebotene Stativ-Längsbewegung des Deckenstativs. 

 

Die Punkteberechnung erfolgt anhand folgender Formel: 

 

(Stativ-Längsbewegung des angebotenen Systems / größte Stativ-Längsbewegung) x 

10 (maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 

 

Insgesamt können beim Subkriterium „Max. Stativ-Längsbewegung des 3D-

Deckenstativs“ maximal 10 (zehn) Punkte erreicht werden. 
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 Max. Stativ-Querbewegung des 3D-Deckenstativs 6.6.3.

 

Bewertet wird die von den Bietern unter Pkt 7.5.2. AU angegebene und nachgewiese-

ne bzw belegte Stativ-Querbewegung des 3D-Deckenstativs in cm. Das Angebot mit 

der größten Stativ-Querbewegung des Deckenstativs erhält die maximale Punktean-

zahl. Die nachfolgenden Angebote erhalten in eben jenem Ausmaß weniger Punkte, 

als die angebotene Stativ-Querbewegung des Deckenstativs geringer ist als die größte 

angebotene Stativ-Querbewegung des Deckenstativs. 

 

Die Punkteberechnung erfolgt anhand folgender Formel: 

 

(Stativ-Querbewegung des angebotenen Systems / größte Stativ-Querbewegung) x 10 

(maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 

 

Insgesamt können beim Subkriterium „Max. Stativ-Querbewegung des 3D-

Deckenstativs“ maximal 10 (zehn) Punkte erreicht werden. 

 

 

 Mischfokusbetrieb 6.6.4.

 

Bewertet werden die Bieterangaben unter Pkt 7.5.4. AU zum Mischfokusbetrieb. 

Die Punktevergabe erfolgt gemäß folgendem Punkteschema: 

 

Verfügt das System über einen Mischfokusbetrieb zum simultanen Betrieb beider 

Brennflecke, erhält das Angebot 10 Punkte. 

Systeme ohne diese Möglichkeit erhalten 0 Punkte 

 

Insgesamt können beim Subkriterium „Mischfokusbetrieb“ maximal 10 (zehn) Punkte 

erreicht werden. 

 

 

 Pixelgröße großer Wireless Detektor 6.6.5.

 

Bewertet wird die von den Bietern unter Pkt 7.5.9. AU angegebene und nachgewiese-

ne bzw belegte Pixelgröße in µm beim großen Wireless Detektor. Das Angebot mit der 

kleinsten Pixelgröße erhält die maximale Punkteanzahl. Die nachfolgenden Angebote 

erhalten in eben jenem Ausmaß weniger Punkte, als die angebotene kleinste Pixel-

größe kleiner ist als die kleinste angebotene Pixelgröße. 

 

Die Punkteberechnung erfolgt anhand folgender Formel: 

(kleinste angebotene Pixelgröße / Pixelgröße beim angebotenen großen Wireless De-
tektors) x 10 (maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 
 
Insgesamt können beim Subkriterium „Pixelgröße großer Wireless Detektor“ maximal 

10 (zehn) Punkte erreicht werden. 
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 Pixelgröße kleiner Wireless Detektor 6.6.6.

 

Bewertet wird die von den Bietern unter Pkt 7.5.10. AU angegebene und nachgewie-

sene bzw belegte Pixelgröße in µm beim kleinen Wireless Detektor. Das Angebot mit 

der kleinsten Pixelgröße erhält die maximale Punkteanzahl. Die nachfolgenden Ange-

bote erhalten in eben jenem Ausmaß weniger Punkte, als die angebotene kleinste Pi-

xelgröße kleiner ist als die kleinste angebotene Pixelgröße. 

 

Die Punkteberechnung erfolgt anhand folgender Formel: 

 

(kleinste angebotene Pixelgröße / Pixelgröße beim angebotenen kleinen Wireless De-
tektors) x 10 (maximale Punktezahl) = erreichte Punkte 

 

Insgesamt können beim Subkriterium „Pixelgröße kleiner Wireless Detektor“ maximal 

10 (zehn) Punkte erreicht werden. 

 

 

6.7. Vorbehalt der Überprüfung 

 

Die ausschreibende Stelle behält sich das Recht vor, die im Angebot angegebenen 

Werte, Daten und sonstigen Angaben betreffend die angebotenen Geräte – soweit die 

Werte, Daten bzw Angaben im Angebot zweifelhaft sind – beim Bieter zu hinterfragen. 

Diesfalls ist der Bieter verpflichtet, die im Angebot angegebenen Werte, Daten und 

sonstigen Angaben betreffend die angebotenen Geräte zB durch Fotos, Screenshots, 

Videos etc zu belegen.  

 

 

6.8. Mitteilung der Zuschlagsentscheidung 

 

Unmittelbar nach erfolgter Bestbieterermittlung wird der Auftraggeber den Bietern je 

Los mitteilen, mit welchem Unternehmer die Rahmenvereinbarung abgeschlossen 

werden soll („Zuschlagsentscheidung“) bekannt geben (§ 151 Abs 3 BVergG 2006). 

 

Der Zuschlag je Los wird nach Ablauf der Stillhaltefrist gemäß § 151 Abs 4 

BVergG 2006, frühestens 10 (zehn) Tage nach Bekanntgabe der Zuschlagsentschei-

dung erteilt werden. 

 

 

6.9. Zuschlag 

 

Der Abschluss der Rahmenvereinbarungen je Los wird voraussichtlich innerhalb von 4 

(vier) Monaten ab Ablauf der Angebotsfrist mit dem Bieter des bestgereihten Angebot 

je Los erfolgen. Die Bieter sind bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an ihre Angebote 

gebunden. 
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7. ANFORDERUNGEN AN DEN LEISTUNGSGEGENSTAND 

 

7.1. Mindestanforderungen Los 1 - Stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz 

 
Mindestanforderung Belegstelle für die Erfüllung in den 

beigelegten technischen Unterlagen 

 Das System muss über eine gültige CE- 

Kennzeichnung nach EU-Richtlinie 93/42 

EWG (Medizinprodukte) sowie nach 

2014/30/EU (EMV) verfügen 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   

 Anzubieten ist das aktuellste den Spezifikati-

onen entsprechende System, sofern mehrere 

Systeme den Mindestanforderungen entspre-

chen. 

 Beim System muss es sich um ein neues 

Gerät handeln (kein Demogerät). 

 

 

  JA 

  NEIN* 

 Alle Geräte sind inkl. Abnahmeprüfung nach 

ÖNORM S 5240-10 unter Beiziehung des zu-

ständigen Medizinphysikers zu übergeben. 

  JA 

  NEIN* 

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 - Manuell verstellbares 3D-Deckenstativ 7.1.1.

 

 Manuell verstellbares 3D-Deckenstativ zur 

Befestigung des angebotenen Röntgenstrah-

lers einschließlich Tiefenblende 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   

 Das 3D-Deckenstativ muss längs-, quer- und 

höhenverstellbar sein 

o Längs-Verstellbar ≥ 340 cm 

o Quer-Verstellbar ≥ 300 cm 

o Stativhub ≥ 160 cm 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Minimale Höhe des Zentralstrahls über dem 

Fußboden für Aufnahmen am Rasterwand-

stativ ≤ 30 cm 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Bediendisplay mit Touchscreen oder Funkti-

onstasten 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Elektromagnetische Bremsen für alle Bewe-

gungsrichtungen 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 – Röntgengenerator 7.1.2.

 

 Nennleistung ≥ 80 kW   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 
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 Mindestanforderungen Los 1 – Röntgenstrahler 7.1.3.

 

 Drehanodenröhre mit Doppelfokus   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Integrierter Schutz für Überlastung   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Max. Röhrenspannung ≥ 150 kV   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 – Tiefenblende 7.1.4.

 

 Automatische Formateinblendung der Tie-

fenblende 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Manuelle Formateinblendung der Tiefenblen-

de 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Laser zur Positionierungshilfe   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 *) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 – Dosis/Bildoptimierung 7.1.5.

 

 Strahlungsfreie Blendenvoreinstellung   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Anzeige und automatische Dokumentation 

des Dosisflächenprodukts 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Dosisdokumentation über „Radiation Dose 

Structured Report“ (RDSR) und „Modality 

Performed Procedure Step“ (MPPS) 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Übertragung des Dosisprotokolls in nachge-

lagerte Systeme gemäß 59/2013 Euratom 

Richtlinie 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 
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 Mindestanforderungen Los 1 – Sonstiges 7.1.6.

 

 Organprogramme mit organbezogenen Auf-

nahmeeinstellungen (automatische Verknüp-

fung mit der DICOM-Worklist), Rekonstrukti-

onen und Filterkombinationen (Al und Cu) 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Frei programmierbare Organprogramme und 

Filterkombinationen (Al und Cu) 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Bei Kollimation Bleierkennung bei der Bildbe-

rechnung (keine Dosisspitzen) 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 – Bildbetrachtung 7.1.7.

 

 Workstation zur Durchführung der unter Pkt 

2.1 AU beschriebenen Untersuchungen 
  JA 

  NEIN* 

 Monitorgröße ≥ 18“   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Bildarchivsystem mit Festplatte zur Speiche-

rung von ≥ 4.000 Bildern 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Software zur Steuerung des Systems, zur 

automatisierten digitalen Bildverarbeitung 

und zur Bearbeitung der Patientendaten 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Mindestens Windows 7 (sofern Windows als 

Betriebssystem verwendet wird) 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 – Systemschnittstellen 7.1.8.

 

 Das Gerät muss die IT-

Integrationserfordernisse der AKH-EDV erfül-

len (Anlage D) 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 DICOM 3.0 Schnittstelle und PACS-Fähigkeit 

inkl. MPPS-Daten 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Vollständige Anbindung an das vorhandene 

RIS und PACS 
  JA 

  NEIN* 

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 62/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 – Zubehör 7.1.9.

 

 Wandmontierte Detektorhalterung zur Auf-

bewahrung von mindestens zwei Detektoren 

und mindestens zwei Raster 

  JA 

  NEIN* 

 Patientenlagerungsmatte   JA 

  NEIN* 

 Gurtkompressorium   JA 

  NEIN* 

 Inkl. für die geplanten Untersuchungen erfor-

derliche Lagerungshilfen 
  JA 

  NEIN* 

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 – Instandhaltung 7.1.10.

 

 24 Monate Vollgarantie 

36 Monate Gewährleistung 
  JA 

  NEIN* 

 Die für Reparaturen bzw. vom Hersteller vor-

geschriebenen Wartungen erforderlichen Zu-

griffsberechtigungen sowie ggf. die erforderli-

che Software müssen im Angebotspreis be-

inhaltet sein. 

  JA 

  NEIN* 

 Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen muss für 

mindestens 10 Jahre gewährleistet sein. Er-

satzteile müssen auch an die Mitarbeiter des 

TSZ der VKMB ausgeliefert werden. 

  JA 

  NEIN* 

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 
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 Mindestanforderungen Los 1 Option 1 – Universelles motorisiertes 3D-7.1.11.

Deckenstativ anstelle des geforderten manuell verstellbaren 3D-

Deckenstativs 

 

 Universelles motorisiertes 

(=vollautomatisches) 3D-Deckenstativ zur 

Befestigung  des angebotenen Röntgenstrah-

lers einschließlich Tiefenblende 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   

 Das 3D-Deckenstativ muss längs-, quer- und 

höhenverstellbar sein 

o Längs-Verstellbar ≥ 340 cm 

o Quer-Verstellbar ≥ 300 cm 

o Stativhub ≥ 160 cm 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Minimale Höhe des Zentralstrahls über dem 

Fußboden für Aufnahmen am Rasterwand-

stativ ≤ 30 cm 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Bediendisplay mit Touchscreen oder Funkti-

onstasten 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Elektromagnetische Bremsen für alle Bewe-

gungsrichtungen 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Möglichkeit zur manuellen Längs- und Quer-

einstellung des Strahlerstativs 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Vertikale und horizontale Nachlaufsteuerung 

der Röhre zur jeweiligen Position des Detek-

tors im Tisch sowie Möglichkeit zur manuel-

len Positionierung 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Vertikale Nachlaufsteuerung der Röhre zur 

jeweiligen Position des Detektors im Raster-

wandgerät sowie Möglichkeit zur manuellen 

Positionierung 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 Option 2 – Rasteraufnahmetisch 7.1.12.

 

 Bodenmontiert   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   

 Motorisch höhenverstellbar   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Schwimmende Tischplatte   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Tischplattenlänge ≥ 240 cm   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Tischplattenbreite ≥ 80 cm    JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Minimale Tischhöhe ≤ 53 cm   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Zulässige Gewichtsbelastung (mittig) ≥ 300 

kg 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Nachlaufsteuerung der Detektorlade bei Kip-

pung und bei Bewegung des 3D-

Deckenstativs in Patientenlängsachse 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Verfahrbereich der Buckylade ≥ 80 cm   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Fußschalter/Kickleiste zur Steuerung der 

Tischbewegungen (Höhenverstellung und 

Verschiebung der Tischplatte) 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 Option 3 – Rasterwandstativ 7.1.13.

 

 Geeignet für Aufnahmen von stehenden und 

sitzenden Patienten 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   

 Motorisch und manuell höhenverstellbar 

o Zentralstrahl über Fußboden ≤ 30 cm 

und ≥ 170 cm 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Motorisch oder manuell kippbar 

o Kippbereich von ≤ -20° und ≥ +90° 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Patienten-Handgriffe links und rechts an der 

Detektoreinheit 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Fernbedieneinheit   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 Option 4 – Fest eingebauter Detektor im Tisch 7.1.14.

 

 Aktiver Detektorbereich ≥ 42,0 x 42,0 cm und 

≤ 43,0 x 43,0 cm 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   

 Cäsium Iodid Szintillator   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 DQE bei 0,05 lp/mm ≥ 65%   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Graustufenauflösung ≥ 16 bit   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Pixelgröße ≤ 150 µm   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 Option 5 – Wireless Detektor groß zur Verwen-7.1.15.

dung auch im Rasteraufnahmetisch 

 

 Aktiver Detektorbereich ≥ 34,0 x 42,0 cm und 

≤ 35,0 x 43,0 cm 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   

 Cäsium Iodid Szintillator   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 DQE bei 0,05 lp/mm ≥ 65%   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 

  



   
 

 

Ausschreibungsunterlagen („AU“) 69/102 Röntgenaufnahmeplätze AKH Wien 

Stationäre digitale Röntgenaufnahmeplätze für das 
Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - 

Medizinischer Universitätscampus 

 Graustufenauflösung ≥ 16 bit   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Pixelgröße ≤ 150 µm   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Belastbarkeit ohne Auflage bei stehenden 

Patienten ≥ 100 kg 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Belastbarkeit mit strahlentransparenter Auf-

lage bei stehenden Patienten ≥ 220 kg 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Ersatzakku inkl. Ladegerät, sofern der Akku 

zum Laden ausgebaut werden kann 
  JA 

  NEIN* 

 2 abnehmbare Raster für Hochformatauf-

nahmen mit unterschiedlichem Fokusabstand 

und 1 spezielles Raster für Kinderaufnahmen 

c/p oder geeignete Softwaretechnologie bei 

rasterlosen Aufnahmen zur Erzielung einer 

gleichbleibenden Bildqualität und Dosis im 

Vergleich zu Aufnahmen mit Raster (es kön-

nen auch beide Varianten gemeinsam ange-

boten werden) 

  abnehmbare Raster 

  Softwaretechnologie 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Strahlentransparente Auflage für Aufnahmen 

von stehenden Patienten 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 Option 6 – Wireless Detektor klein 7.1.16.

 

 Aktiver Detektorbereich ≥ 22,0 x 28,0 cm und 

≤ 24,0 x 30,0 cm 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   

 Cäsium Iodid Szintillator   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 DQE bei 0,05 lp/mm ≥ 65%   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Graustufenauflösung ≥ 16 bit   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Pixelgröße ≤ 150 µm   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Ersatzakku inkl. Ladegerät, sofern der Akku 

zum Laden ausgebaut werden kann 
  JA 

  NEIN* 

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 1 Option 7 – Fest eingebauter Detektor im Raster-7.1.17.

wandstativ 

 

 Aktiver Detektorbereich ≥ 42,0 x 42,0 cm und 

≤ 43,0 x 43,0 cm 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   

 Cäsium Iodid Szintillator   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 DQE bei 0,05 lp/mm ≥ 65%   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Graustufenauflösung ≥ 16 bit   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Pixelgröße ≤ 150 µm   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Inkl. abnehmbarem/entnehmbarem Raster 

sowie spezielles Raster für Kinderaufnahmen 

bei größeren Kindern oder geeigneter Soft-

waretechnologie zur rasterlosen Aufnahme in 

gleichwertiger Qualität (es können auch bei-

de Varianten gemeinsam angeboten werden) 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 
 

7.2. Technische Abfragen Los 1 – Definitiver Leistungsgegenstand 

 

 Stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz 7.2.1.

 

Hersteller   

Type   

 

 

 Manuell verstellbares 3D-Deckenstativ 7.2.2.

 
Hersteller   

Type   

 

Max. Stativ-Längsbewegung    cm 

Max. Stativ-Querbewegung    cm 

Max. Stativhub    cm 

Gewicht des Deckenstativs inkl. Röntgen- 

strahler und Tiefenblende    kg 

 

„Einknopf-Entriegelung“ aller 

elektromagnetischen Bremsen   J/N 

Strahler-Rotation um die vertikale Achse ±  ° 

- Rastung alle   ° 

Strahler-Rotation um die horizontale Achse ±  ° 

- Rastung alle   ° 

Minimale Höhe des Zentralstrahls über dem 
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Fußboden für Aufnahmen am Rasterwandstativ    cm 

 

 
7.2.2.1. Bediendisplay 

 

Touchscreen    J/N 

Funktionstasten    J/N 

 

folgende Daten werden angezeigt: 

Patientenname   J/N 

Einblendgröße   J/N 

Organprogramme   J/N 

FFA   J/N 

Arbeitsplatz   J/N 

Röhrenwinkel   J/N 

kV   J/N 

mAs   J/N 

Belichtungskammer   J/N 

Belichtungskorrektur   J/N 

Fokusgröße   J/N 

Cu-Filter   J/N 

Dosis   J/N 

Nachlaufsteuerung an/aus   J/N 

 

folgende Parameter sind veränderbar: 

Einblendgröße   J/N 

Organprogramme   J/N 

FFA   J/N 

Arbeitsplatz   J/N 

kV   J/N 

mAs   J/N 

Belichtungskammer   J/N 

Belichtungskorrektur   J/N 

Fokusgröße   J/N 
 

 

 Röntgengenerator 7.2.3.

Hersteller   

Type   

  

Nennleistung bei 100 kV (nach IEC 60601)   kW 
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Röhrenspannung  von bis  kV 

Röhrenstrom von bis  mA 

Belastungsautomatik   J/N 

Kürzeste Belichtungszeit   ms 
 

  

 Röntgenstrahler 7.2.4.

Hersteller   

Type   

 

Umdrehungszahl   U/min 

Wärmespeicherfähigkeit der Anode   HU 

Max. Nennspannung   kV 

Brennfleckgröße – kleiner Fokus   

Brennfleckgröße – großer Fokus   

Variofokus (Mischfokusbetrieb)   J/N 

- Fokusgrößen   
 

 

 Tiefenblende 7.2.5.

Hersteller   

Type   

 

Drehflansch   J/N 

Integriertes, drehbares Ausgleichsfilter   J/N 

 

 

Filterwechsel 

- manuell   J/N 

- automatisch   J/N 

 

Laserstrahl zur Positionierungshilfe   J/N 

 
 

 Workstation 7.2.6.

Hersteller   

Type   

 

Betriebssystem   

Taktfrequenz   GHz 
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Kapazität des Arbeitsspeichers   GB 

Kapazität des Bildspeichers   GB 

- entspricht Bilder   
 

 

 Monitor 7.2.7.

Hersteller   

Type   

 

Touchscreen   J/N 

Bildschirmdiagonale   Zoll 

Auflösung  x  Pixel 

Bildwiederholfrequenz   Hz 

Helligkeit   cd/m² 
 

 

 Software 7.2.8.

Möglichkeit der manuellen Eingabe und Bearbeitung 

demographischer Patientendaten, wie z.B. Pat.-ID, Name, 

Geschlecht, Geb.-Datum etc.    J/N 

 

Min. Dauer bis zur Bildanzeige auf dem Sichtgerät   s 

Max. Dauer bis zur Bildanzeige auf dem Sichtgerät   s 

Rauschunterdrückung   J/N 

Automatische Bildoptimierung für Kontrast und Helligkeit   J/N 

Kontrast- und Helligkeitsregulierung   J/N 

Kantenanhebung   J/N 

Bilddrehung   J/N 

Bildspiegelung   J/N 

Gleichzeitige Darstellung mehrerer Bilder zur Übersicht   J/N 

Schwarz/Weiß-Bildumkehr   J/N 

Bildbeschriftung   J/N 

Bildeinstellung (Fensterung, Zoom, etc.)    J/N 

Distanz- und Winkelmessung   J/N 
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7.3. Technische Abfragen Los 1 – Optionaler Leistungsgegenstand 

 

 Option 1 – Universelles motorisiertes 3D-Deckenstativ anstelle des geforder-7.3.1.

ten manuell verstellbaren 3D-Deckenstativs 

Hersteller   

Type   

 

Max. Stativ-Längsbewegung    cm 

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

 

Max. Stativ-Querbewegung    cm 

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

 

Max. Stativhub    cm 

Gewicht des Deckenstativs inkl. Röntgen- 

strahler und Tiefenblende    kg 

Tischplatten-Kollisionsschutz   J/N 

 

horizontale Nachlaufsteuerung der Röhre zur jeweiligen 

Position des Detektors im Rasterwandgerät   J/N 

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

„Einknopf-Entriegelung“ aller 

elektromagnetischen Bremsen   J/N 

Positions-Rückmeldung und -Anzeige   J/N 

Strahler-Rotation um die vertikale Achse ±  ° 

- Rastung alle   ° 

Strahler-Rotation um die horizontale Achse ±  ° 

- Rastung alle   ° 

Automatisiertes Drehen des Strahlers und 

Ausrichtung des Detektors   J/N 

Exakte Zentrierung von Zentralstrahl und Detektormitte 
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In jeder Position mit nur einem Knopfdruck   J/N 

Minimale Höhe des Zentralstrahls über dem 

Fußboden für Aufnahmen am Rasterwandstativ    cm 
 

 

 Option 2 – Rasteraufnahmetisch 7.3.2.

Hersteller   

Type   

 

Länge der Tischplatte   cm 

Breite der Tischplatte   cm 

 

Tischhöhe über Fußboden von bis  cm 

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

 

Längsverschiebung der Tischplatte ±  cm 

Querverschiebung der Tischplatte ±  cm 

 

Max. Aufnahmebereich in Längsrichtung ohne 

Umlagerung (Patientenabdeckung)   cm 

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

 

Max. Aufnahmebereich in Querrichtung ohne 

Umlagerung   cm 

max. zulässiges Patientengewicht   kg 

 

Höchstmögliche Gewichtsbelastung (mittig)   kg 

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

 

zusätzliches Tisch-Bedienmodul an der 

gegenüberliegenden Tischseite   J/N 
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- als Fußschalter/Kickleiste ausgeführt   J/N 

- als Handschalter ausgeführt   J/N 

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

 

 

 Option 3 – Rasterwandstativ 7.3.3.

Hersteller   

Type   

 

Vertikalhub (Zentralstrahl über Fußboden)  von bis  cm 

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

 

Kippbereich von bis  ° 

Stativ im Raum motorisch beweglich    J/N 

Positionierung des Detektors für Aufnahmen 

quer über dem Rasteraufnahmetisch möglich    J/N 

Automatisierte Anwahl und Bewegung des 

Detektors in eine zuvor definierte Position   J/N 

Im Lieferumfang enthaltenes abnehmbares Raster    

Integrierter Aufbewahrungsmöglichkeit für Raster   J/N 

Anzahl an Bilder die bei Aufnahmen von stehenden 

Patienten automatisch zusammengesetzt werden können   
 

 

 Option 4 – Fest eingebauter Detektor im Tisch 7.3.4.

Hersteller   

Type   

 

Szintillatormaterial    

Detektormaterial    

Größe des aktiven Detektors  x   cm 

Auflösung des Detektors  x   Pixel 

Pixelgröße   µm 

Digitalisierungstiefe   bit 
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Max. Ortsauflösung   LP/mm 

DQE bei 0,05 LP/mm und     µGy   % 
 

 

 Option 5 –Wirless Detektor groß zur Verwendung auch im Rasteraufnahme-7.3.5.

tisch 

Hersteller   

Type   

 

Szintillatormaterial    

Detektormaterial    

Länge des Detektorgehäuses   mm 

Breite des Detektorgehäuses   mm 

Höhe des Detektorgehäuses   mm 

Größe des aktiven Detektors  x   cm 

Auflösung des Detektors  x   Pixel 

Pixelgröße   µm 

Digitalisierungstiefe   bit 

Max. Ortsauflösung   LP/mm 

DQE bei 0,05 LP/mm und     µGy   % 

Max. Belastbarkeit (stehender Patient)   kg 

Max. Belastbarkeit mit strahlentransparenter 

Auflage (stehender Patient)   kg 

Verfügt der Detektor über einen Griff   J/N 

Laden des Detektor in der Buckylade des 

Tisches im Hoch- und Querformat   J/N 

Ladezeit bei vollständig entladenem Akku   h 

Akkulaufzeit bei 90 Aufnahmen in einer Stunde   min 

Garantierte Lebensdauer   Ladezyklen 

Werkzeugloser Wechsel des Akkus möglich   J/N 

 

 

 Option 6 – Wirless Detektor klein 7.3.6.

Hersteller   

Type   

 

Szintillatormaterial    

Detektormaterial    

Länge des Detektorgehäuses   mm 

Breite des Detektorgehäuses   mm 
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Höhe des Detektorgehäuses   mm 

Größe des aktiven Detektors  x   cm 

Auflösung des Detektors  x   Pixel 

Pixelgröße   µm 

Digitalisierungstiefe   bit 

Max. Ortsauflösung   LP/mm 

DQE bei 0,05 LP/mm und     µGy   % 

Verfügt der Detektor über einen Griff   J/N 

Ladezeit bei vollständig entladenem Akku   h 

Akkulaufzeit bei 90 Aufnahmen in einer Stunde   min 

Garantierte Lebensdauer   Ladezyklen 

Werkzeugloser Wechsel des Akkus möglich   J/N 
 

 

 Option 7 – Fest eingebauter Detektor im Rasterwandgerät 7.3.7.

Hersteller   

Type   

 

Szintillatormaterial    

Detektormaterial    

Größe des aktiven Detektors  x   cm 

Auflösung des Detektors  x   Pixel 

Pixelgröße   µm 

Digitalisierungstiefe   bit 

Max. Ortsauflösung   LP/mm 

DQE bei 0,05 LP/mm und     µGy   % 
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7.4. Mindestanforderungen Los 2 - Stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz mit 

Traumabügel 

 
Mindestanforderung Belegstelle für die Erfüllung in den 

beigelegten technischen Unterlagen 

 Das System muss über eine gültige CE- 

Kennzeichnung nach EU-Richtlinie 93/42 

EWG (Medizinprodukte) sowie nach 

2014/30/EU (EMV) verfügen  

 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   

 

 Anzubieten ist das aktuellste den Spezifikati-

onen entsprechende System, sofern mehrere 

Systeme den Mindestanforderungen entspre-

chen. 

 Beim System muss es sich um ein neues 

Gerät handeln (kein Demogerät). 

 

 

  JA 

  NEIN* 

 Alle Geräte sind inkl. Abnahmeprüfung nach 

ÖNORM S 5240-10 unter Beiziehung des zu-

ständigen Medizinphysikers zu übergeben. 

  JA 

  NEIN* 

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 2 - Manuell verstellbares 3D-Deckenstativ 7.4.1.

 

 Manuell verstellbares 3D-Deckenstativ zur 

Befestigung des angebotenen Röntgenstrah-

lers einschließlich Tiefenblende 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   

 Das 3D-Deckenstativ muss längs-, quer- und 

höhenverstellbar sein können 

o Längs-Verstellbar ≥ 340 cm 

o Quer-Verstellbar ≥ 300 cm 

o Stativhub ≥ 160 cm 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Bediendisplay mit Touchscreen oder Funkti-

onstasten 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Elektromagnetische Bremsen für alle Bewe-

gungsrichtungen 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Traumabügel (=Fixer Arm am Deckenstativ; 

siehe Skizze) zur einfachen Positionierung 

der wireless Detektoren im Isozentrum unter-

halb einer strahlentransparenten Patienten-

liege 

Röntgenröhre

Traumabügel

Detektor

 

  

 

 

 

 

 

 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

o Abstand zwischen Röntgenröhre und De-

tektor am Traumabügel ≥ 100 cm 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 

o Eintauchtiefe des Traumabügels (Ab-

stand zwischen Traumabügelinnenseite 
  JA 
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zur Detektormitte) ≥ 55 cm   NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 2 – Röntgengenerator 7.4.2.

 

 Nennleistung ≥ 80 kW   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 2 – Röntgenstrahler 7.4.3.

 

 Drehanodenröhre mit Doppelfokus   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Rotation des Strahlers 

o Vertikale Rotation mindestens - 150° und 

+ 180° 

o Horizontale Rotation mindestens ± 125° 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Integrierter Schutz für Überlastung   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Max. Röhrenspannung ≥ 150 kV   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 2 – Tiefenblende 7.4.4.

 

 Automatische Formateinblendung der Tie-

fenblende 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Manuelle Formateinblendung der Tiefenblen-

de 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Laser zur Positionierungshilfe   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 
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 Mindestanforderungen Los 2 – Dosis/Bildoptimierung 7.4.5.

 

 Strahlungsfreie Blendenvoreinstellung   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Anzeige und automatische Dokumentation 

des Dosisflächenprodukts 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Dosisdokumentation über „Radiation Dose 

Structured Report“ (RDSR) und „Modality 

Performed Procedure Step“ (MPPS) 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Übertragung des Dosisprotokolls in nachge-

lagerte Systeme gemäß 59/2013 Euratom 

Richtlinie 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 2 – Sonstiges 7.4.6.

 

 Organprogramme mit organbezogenen Auf-

nahmeeinstellungen (automatische Verknüp-

fung mit der DICOM-Worklist), Rekonstrukti-

onen und Filterkombinationen (Al und Cu) 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Frei programmierbare Organprogramme und 

Filterkombinationen (Al und Cu) 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Bei Kollimation Bleierkennung bei der Bildbe-

rechnung (keine Dosisspitzen) 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 2 – Bildbetrachtung 7.4.7.

 

 Workstation zur Durchführung der unter Pkt 

2.1 AU beschriebenen Untersuchungen 
  JA 

  NEIN* 

 Monitorgröße ≥ 18“   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Bildarchivsystem mit Festplatte zur Speiche-

rung von ≥ 4.000 Bildern 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Software zur Steuerung des Systems, zur 

automatisierten digitalen Bildverarbeitung 

und zur Bearbeitung der Patientendaten 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Mindestens Windows 7 (sofern Windows als 

Betriebssystem verwendet wird) 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 2 – Systemschnittstellen 7.4.8.

 

 Das Gerät muss die IT-

Integrationserfordernisse der AKH-EDV erfül-

len (Anlage D) 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 DICOM 3.0 Schnittstelle und PACS-Fähigkeit 

inkl. MPPS-Daten 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Vollständige Anbindung an das vorhandene 

RIS und PACS 
  JA 

  NEIN* 

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 2 – Zubehör 7.4.9.

 

 Wandmontierte Detektorhalterung zur Auf-

bewahrung von mindestens zwei Detektoren 

und mindestens zwei Raster 

  JA 

  NEIN* 
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 Kabel mit einer Länge von ≥ 6 m inkl. Wand-

halterung zum kabelgebundenen Betrieb der 

Wireless Detektoren 

  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 2 – Wireless Detektor groß 7.4.10.

 

 Aktiver Detektorbereich ≥ 34,0 x 42,0 cm und 

≤ 35,0 x 43,0 cm 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   

 Cäsium Iodid Szintillator   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 DQE bei 0,05 lp/mm ≥ 65%   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Graustufenauflösung ≥ 16 bit   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   
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 Pixelgröße ≤ 150 µm   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Ersatzakku inkl. Ladegerät, sofern der Akku 

zum Laden ausgebaut werden kann 
  JA 

  NEIN* 

 2 abnehmbare Raster für Hochformatauf-

nahmen mit unterschiedlichem Fokusabstand 

und 1 spezielles Raster für Kinderaufnahmen 

c/p oder geeignete Softwaretechnologie bei 

rasterlosen Aufnahmen zur Erzielung einer 

gleichbleibenden Bildqualität und Dosis im 

Vergleich zu Aufnahmen mit Raster (es kön-

nen auch beide Varianten gemeinsam ange-

boten werden) 

  abnehmbare Raster 

  Softwaretechnologie 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Strahlentransparente Auflage für Aufnahmen 

von stehenden Patienten 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 2 – Wireless Detektor klein 7.4.11.

 

 Aktiver Detektorbereich ≥ 22,0 x 28,0 cm und 

≤ 24,0 x 30,0 cm 
  JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   

Punkt:   
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 Cäsium Iodid Szintillator   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 DQE bei 0,05 lp/mm ≥ 65%   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Graustufenauflösung ≥ 16 bit   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Pixelgröße ≤ 150 µm   JA 

  NEIN* 

 

Dokument:   

Seite:   
 

Punkt:   

 Ersatzakku inkl. Ladegerät, sofern der Akku 

zum Laden ausgebaut werden kann 
  JA 

  NEIN* 

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

 Mindestanforderungen Los 2 – Instandhaltung 7.4.12.

 

 24 Monate Vollgarantie 

36 Monate Gewährleistung 
  JA 

  NEIN* 

 Die für Reparaturen bzw. vom Hersteller vor-

geschriebenen Wartungen erforderlichen Zu-

griffsberechtigungen sowie ggf. die erforderli-

che Software müssen im Angebotspreis be-

inhaltet sein. 

  JA 

  NEIN* 
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 Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen muss für 

mindestens 10 Jahre gewährleistet sein. Er-

satzteile müssen auch an die Mitarbeiter des 

TSZ der VKMB ausgeliefert werden. 

  JA 

  NEIN* 

*) Da es sich um Mindestanforderungen handelt, führt eine Angabe mit „NEIN“ zum Aus-

scheiden des Angebots. 

 

 

7.5. Technische Abfragen Los 2 - Definitver Leistungsgegenstand 

 

 Stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz mit Traumabügel 7.5.1.

 

Hersteller   

Type   

 

 

 Manuell verstellbares 3D-Deckenstativ 7.5.2.

 
Hersteller   

Type   

 

Max. Stativ-Längsbewegung    cm 

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

 

Max. Stativ-Querbewegung    cm 

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

 

Max. Stativhub    cm 

Gewicht des Deckenstativs inkl. Röntgen- 

strahler und Tiefenblende    kg 

 

„Einknopf-Entriegelung“ aller 

elektromagnetischen Bremsen   J/N 

Strahler-Rotation um die vertikale Achse ±  ° 

- Rastung alle   ° 
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Strahler-Rotation um die horizontale Achse ±  ° 

- Rastung alle   ° 

Minimale Höhe des Zentralstrahls über dem 

Fußboden für Aufnahmen am Rasterwandstativ    cm 
 

Abstand zwischen Röntgenröhre und Detektor 

am Traumabügel    cm 

Eintauchtiefe des Traumabügels (Abstand zwischen 

Traumabügelinnenseite und Detektormitte    cm 
 

 

7.5.2.1. Bediendisplay 

 

Touchscreen    J/N 

Funktionstasten    J/N 

 

 

folgende Daten werden angezeigt: 

Patientenname   J/N 

Einblendgröße   J/N 

Organprogramme   J/N 

FFA   J/N 

Arbeitsplatz   J/N 

Röhrenwinkel   J/N 

kV   J/N 

mAs   J/N 

Belichtungskammer   J/N 

Belichtungskorrektur   J/N 

Fokusgröße   J/N 

Cu-Filter   J/N 

Dosis   J/N 

Nachlaufsteuerung an/aus   J/N 

 

folgende Parameter sind veränderbar: 

Einblendgröße   J/N 

Organprogramme   J/N 

FFA   J/N 

Arbeitsplatz   J/N 

kV   J/N 

mAs   J/N 

Belichtungskammer   J/N 

Belichtungskorrektur   J/N 
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Fokusgröße   J/N 
 

 

 Röntgengenerator 7.5.3.

Hersteller   

Type   

  

Nennleistung bei 100 kV (nach IEC 60601)   kW 

Röhrenspannung  von bis  kV 

Röhrenstrom von bis  mA 

Belastungsautomatik   J/N 

Kürzeste Belichtungszeit   ms 
 

  

 Röntgenstrahler 7.5.4.

Hersteller   

Type   

 

Umdrehungszahl   U/min 

Wärmespeicherfähigkeit der Anode   HU 

Max. Nennspannung   kV 

Brennfleckgröße – kleiner Fokus   

Brennfleckgröße – großer Fokus   

 

Mischfokusbetrieb (Variofokus)   J/N 

- Fokusgrößen    

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

 

 

 Tiefenblende 7.5.5.

Hersteller   

Type   

 

Drehflansch   J/N 

Integriertes, drehbares Ausgleichsfilter   J/N 

Filterwechsel 
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- manuell   J/N 

- automatisch   J/N 

 

Laserstrahl zur Positionierungshilfe   J/N 

 
 

 Workstation 7.5.6.

Hersteller   

Type   

 

Betriebssystem   

Taktfrequenz   GHz 

Kapazität des Arbeitsspeichers   GB 

Kapazität des Bildspeichers   GB 

- entspricht Bilder   
 

 

 Monitor 7.5.7.

Hersteller   

Type   

 

Touchscreen   J/N 

Bildschirmdiagonale   Zoll 

Auflösung  x  Pixel 

Bildwiederholfrequenz   Hz 

Helligkeit   cd/m² 
 

 

 Software 7.5.8.

Möglichkeit der manuellen Eingabe und Bearbeitung 

demographischer Patientendaten, wie z.B. Pat.-ID, Name, 

Geschlecht, Geb.-Datum etc.    J/N 

 

Min. Dauer bis zur Bildanzeige auf dem Sichtgerät   s 

Max. Dauer bis zur Bildanzeige auf dem Sichtgerät   s 

Rauschunterdrückung   J/N 

Automatische Bildoptimierung für Kontrast und Helligkeit   J/N 

Kontrast- und Helligkeitsregulierung   J/N 

Kantenanhebung   J/N 
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Bilddrehung   J/N 

Bildspiegelung   J/N 

Gleichzeitige Darstellung mehrerer Bilder zur Übersicht   J/N 

Schwarz/Weiß-Bildumkehr   J/N 

Bildbeschriftung   J/N 

Bildeinstellung (Fensterung, Zoom, etc.)    J/N 

Distanz- und Winkelmessung   J/N 
 

Softwaretechnologie bei rasterlosen Aufnahmen 

zur Erzielung einer gleichbleibenden Bildqualität und 

Dosis im Vergleich zu Aufnahmen mit Raster   J/N 
 

 

 Wirless Detektor groß 7.5.9.

Hersteller   

Type   

 

Szintillatormaterial    

Detektormaterial    

Länge des Detektorgehäuses   mm 

Breite des Detektorgehäuses   mm 

Höhe des Detektorgehäuses   mm 

Größe des aktiven Detektors  x   cm 

Auflösung des Detektors  x   Pixel 

 

Pixelgröße   µm 

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

 

Digitalisierungstiefe   bit 

Max. Ortsauflösung   LP/mm 

DQE bei 0,05 LP/mm und     µGy   % 

Max. Belastbarkeit (stehender Patient)   kg 

Max. Belastbarkeit mit strahlentransparenter 

Auflage (stehender Patient)   kg 

Verfügt der Detektor über einen Griff   J/N 

Laden des Detektor in der Buckylade des 

Tisches im Hoch- und Querformat   J/N 

Ladezeit bei vollständig entladenem Akku   h 
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Akkulaufzeit bei 90 Aufnahmen in einer Stunde   min 

Garantierte Lebensdauer   Ladezyklen 

Werkzeugloser Wechsel des Akkus möglich   J/N 
 

 

 Wirless Detektor klein 7.5.10.

Hersteller   

Type   

 

Szintillatormaterial    

Detektormaterial    

Länge des Detektorgehäuses   mm 

Breite des Detektorgehäuses   mm 

Höhe des Detektorgehäuses   mm 

Größe des aktiven Detektors  x   cm 

Auflösung des Detektors  x   Pixel 

 

Pixelgröße   µm 

Belegstelle für die Richtigkeit der Bieterangabe in den beigelegten technischen Unterlagen des Bieters:  

Dokument:  ______________________________________________________________ 

Seite:   ______________________________________________________________ 

Punkt:  ______________________________________________________________ 

 

Digitalisierungstiefe   bit 

Max. Ortsauflösung   LP/mm 

DQE bei 0,05 LP/mm und     µGy   % 

Verfügt der Detektor über einen Griff   J/N 

Ladezeit bei vollständig entladenem Akku   h 

Akkulaufzeit bei 90 Aufnahmen in einer Stunde   min 

Garantierte Lebensdauer   Ladezyklen 

Werkzeugloser Wechsel des Akkus möglich   J/N 
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8. PREISANGABEN LOS 1 

 

8.1. Preis stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz inkl. Zubehör (Pkt 7.1 bis 

7.1.9 AU) 

Preis für ein Stück stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz  

inkl. Zubehör (EUR netto)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von   %   

Preis für ein Stück stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz 

inkl. Zubehör (EUR brutto inkl. USt)   

 

 

8.2. Preis Option 1 - Universelles motorisiertes 3D-Deckenstativ (Pkt 7.1.11 AU) 

Preis für ein Stück universelles motorisiertes 3D-Deckenstativ 

(EUR netto)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von   %   

Preis für ein Stück universelles motorisiertes 3D-Deckenstativ 

(EUR brutto inkl. USt)   
 
 

8.3. Preis Option 2 - Rasteraufnahmetisch (Pkt 7.1.12 AU) 

Preis für ein Stück Rasteraufnahmetisch (EUR netto)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von   %   

Preis für ein Stück Rasteraufnahmetisch (EUR brutto inkl. USt)   
 
 

8.4. Preis Option 3 - Rasterwandstativ (Pkt 7.1.13 AU) 

Preis für ein Stück Rasterwandstativ (EUR netto)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von   %   

Preis für ein Stück Rasterwandstativ (EUR brutto inkl. USt)   

 

 

8.5. Preis Option 4 – Fest eingebauter Detektor im Tisch (Pkt 7.1.14 AU) 

Preis für ein Stück fest eingebauter Detektor  

im Tisch (EUR netto)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von   %   

Preis für ein Stück fest eingebauter Detektor 

im Tisch (EUR brutto inkl. USt)   
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8.6. Preis Option 5 – Wireless Detektor groß zur Verwendung auch im Rasterauf-

nahmetisch (Pkt 7.1.15 AU) 

Preis für ein Stück Wireless Detektor groß auch zur 

Verwendung im Rasteraufnahmetisch (EUR netto)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von   %   

Preis für ein Stück Wireless Detektor groß auch zur 

Verwendung im Rasteraufnahmetisch (EUR brutto inkl. USt)   
 
 

8.7. Preis Option 6 – Wireless Detektor klein (Pkt 7.1.16 AU) 

Preis für ein Stück Wireless Detektor klein (EUR netto)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von   %   

Preis für ein Stück Wireless Detektor klein (EUR brutto inkl. USt)   

 

 

8.8. Preis Option 7 – Fest eingebauter Detektor im Rasterwandstativ (Pkt 7.1.17 

AU) 

Preis für ein Stück fest eingebauter Detektor  

im Rasterwandstativ (EUR netto)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von   %   

Preis für ein Stück fest eingebauter Detektor  

im Rasterwandstativ (EUR brutto inkl. USt)   
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8.9. Bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis Los 1 (Pkt. 8.1 bis 8.8 AU) 

Der zur Bewertung heranzuziehende bewertungsrelevante Gesamtnettopreis 

(vgl. Pkt 6.3.2 AU) errechnet sich wie folgt: 

 

= Netto-Preis für ein Stück stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz inkl. Zube-

hör gemäß Pkt 8.1 AU 

+ Netto-Preis für ein Stück Universelles motorisiertes 3D-Deckenstativ gemäß 

Pkt 8.2 AU 

+ Netto-Preis für ein Rasteraufnahmetisch gemäß Pkt 8.3 AU 

+ Netto-Preis für ein Stück Rasterwandstativ gemäß Pkt 8.4 AU 

+ Netto-Preis für ein Stück Fest eingebauter Detektor im Tisch gemäß Pkt 8.5 AU 

+ Netto-Preis für ein Stück Wireless Detektor groß zur Verwendung auch im Ras-

teraufnahmetisch gemäß Pkt 8.6 AU 

+ Netto-Preis für ein Stück Wireless Detektor klein Pkt 8.7 AU 

+ Netto-Preis für ein Stück Fest eingebauter Detektor im Rasterwandstativ gemäß 

Pkt 8.8 AU 

 

∑Summe Netto-Preise (EUR netto)  *) 
 

*) bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis 
 
 

8.10. Preis Option 8 - Technikerschulung (Pkt 2.7.8 iVm 5.4.6 AU) 

Preis für 1 (eine) Technikerschulung für 

2 (zwei) Teilnehmer (EUR netto)*)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von   %   

Preis für 1 (eine) Technikerschulung für  

2 (zwei) Teilnehmer (EUR brutto inkl. UST)   

 
*) bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis 
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8.11. Preis Option 9 - Instandhaltung (Pkt 2.7.9 iVm 5.4.7 AU) 

Wartungsplan „Option 9 - Instandhaltung“ für einen stationären digitalen Röntgen-

aufnahmeplatz gemäß Pkt 2.2 iVm Pkt. 2.7.1 bis 2.7.7, also inkl. Optionen 1 - 7, 

nach Ablauf der 2-jährigen Vollgarantie: 

 

3. Jahr - Betriebswartung (EUR netto)   

4. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

5. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

6. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

7. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

8. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

9. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

10. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

 

Gesamtpreis der Option (EUR netto)*)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von _____ %   

Gesamtpreis (EUR brutto)   

 
*) bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis 

 

Der AU ist zwingend eine Preiskalkulation über alle nicht im Ausschreibungsumfang 

abgefragten Softwarefeatures und Zubehörteile (z.B. fahrbare höhenverstellbare Pati-

entienliege mit Detektorlade zur Aufnahme des angebotenen großen Wireless Detek-

tors, spezielles Beleuchtungssystem für den Aufnahmeraum, Befestigung für Babix-

Hüllen, etc.) beizulegen. Des Weiteren ist eine Preiskalkulation über Ersatzteile beizu-

legen sowie eine Preiskalkulation für eine etwaige Demontage und fachgerechte Ent-

sorgung der vorhandenen Altgeräte gemäß Anlage E. Der Auftraggeber behält sich 

das Recht vor, Ersatzteile für alle Geräte des angebotenen Typs (auch Geräte, welche 

nicht im Zuge dieser Ausschreibung angeschafft werden) auf Basis der abgegebenen 

Kalkulation zu erwerben. Diese Preiskalkulationen müssen neben dem Listpreis auch 

jenen Rabattsatz beinhalten, der bereits auf die angebotenen stationären digitalen 

Röntgenaufnahmeplätze gewährt wurde. Die in dieser Preiskalkulation angeführten 

Preise sind nicht zuschlagsrelevant und werden bei der Bewertung deshalb nicht be-

rücksichtigt. 

 

Der AU ist zwingend eine Preiskalkulation über die Wartungs-Einzelpreise des defini-

tiven Leistungsumfangs und der Optionen 1-7 pro Jahr beizulegen. 
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9. PREISANGABEN LOS 2 

 

9.1. Preis stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz inkl. Zubehör (Pkt 7.4 bis 

7.4.11 AU) 

Preis für ein Stück stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz 

inkl. Zubehör (EUR netto) *)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von   %   

Preis für ein Stück stationärer digitaler Röntgenaufnahmeplatz 

inkl. Zubehör (EUR brutto inkl. USt)   

 
*) bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis 

 

9.2. Preis Option 1 - Technikerschulung (Pkt 2.8.1 iVm 5.5.6 AU) 

Preis für 1 (eine) Technikerschulung für 

2 (zwei) Teilnehmer (EUR netto)*)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von   %   

Preis für 1 (eine) Technikerschulung für  

2 (zwei) Teilnehmer (EUR brutto inkl. UST)   

 
*) bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis 

 

9.3. Preis Option 2 - Instandhaltung (Pkt 2.8.2 iVm 5.5.7 AU) 

Wartungsplan „Option 2 - Instandhaltung“ für einen stationären digitalen Röntgen-

aufnahmeplatz gemäß Pkt 2.3 nach Ablauf der 2-jährigen Vollgarantie: 

 

3. Jahr - Betriebswartung (EUR netto)   

4. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

5. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

6. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

7. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

8. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

9. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

10. Jahr - Vollwartung (EUR netto)   

 

Gesamtpreis der Option (EUR netto)*)   

Zuzüglich Umsatzsteuer von _____ %   

Gesamtpreis (EUR brutto)   

 
*) bewertungsrelevanter Gesamtnettopreis 
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Der AU ist zwingend eine Preiskalkulation über alle nicht im Ausschreibungsumfang 

abgefragten Softwarefeatures und Zubehörteile (z.B. fahrbare höhenverstellbare Pati-

entienliege mit Detektorlade zur Aufnahme des angebotenen großen Wireless Detek-

tors, spezielles Beleuchtungssystem für den Aufnahmeraum, Befestigung für Babix-

Hüllen, etc.) beizulegen. Des Weiteren ist eine Preiskalkulation über Ersatzteile beizu-

legen sowie eine Preiskalkulation für eine etwaige Demontage und fachgerechte Ent-

sorgung der vorhandenen Altgeräte gemäß Anlage F. Der Auftraggeber behält sich 

das Recht vor, Ersatzteile für alle Geräte des angebotenen Typs (auch Geräte, welche 

nicht im Zuge dieser Ausschreibung angeschafft werden) auf Basis der abgegebenen 

Kalkulation zu erwerben. Diese Preiskalkulationen müssen neben dem Listpreis auch 

jenen Rabattsatz beinhalten, der bereits auf die angebotenen stationären digitalen 

Röntgenaufnahmeplätze gewährt wurde. Die in dieser Preiskalkulation angeführten 

Preise sind nicht zuschlagsrelevant und werden bei der Bewertung deshalb nicht be-

rücksichtigt. 


